
 

 
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน 

 
1................................................................ 2................................................... 3.................................................... 
        (นายคมสัน  รุงเรืองยศศักดิ์)    (นางสาวชนมนิภา  จันทรอ่ิม)   (นางสาวมณฑาทิพย ศรีสุนทร) 

 

ขอบเขตของงาน 
 จางเหมาสอบเทียบตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือในหองปฏิบัติการในโรงพยาบาล จํานวน 1  งาน 

1. ความเปนมา  

ดวยเครื่องมือในหองปฏิบัติการ ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีตองไดรับการตรวจสอบประสิทธิภาพใหไดมาตรฐานใน
การรักษาผูปวย หนวยงานจึงมีความจําเปนตองใหผูประกอบการท่ีเปนตัวแทนหรือเปนผูผลิตโดยตรงเขา
ตรวจสอบอยางตอเนื่องในปงบประมาณ 2567  

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหการทํางานของเครื่องไดมาตรฐาน 
 2.2 เพ่ือใหเครื่องสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา  

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย  

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย  

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  

3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง   

3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงาน และไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย  

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  

3.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

      3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 



 

 
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน 

 
1................................................................ 2................................................... 3.................................................... 
        (นายคมสัน  รุงเรืองยศศักดิ์)    (นางสาวชนมนิภา  จันทรอ่ิม)   (นางสาวมณฑาทิพย ศรีสุนทร) 

 

4.   รายละเอียดของงาน  
 ตามรายละเอียดแนบทาย  

5. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

 ใชเกณฑราคา  

6. คาปรับ  

คิดเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 (ศูนยจุดหนึ่งศูนย) ของคาจางตามสัญญา แตตองไมต่ํากวาวันละ 
100.00 บาท 

7. ระยะเวลาแลวเสร็จ 

ภายใน 120  วันนับถัดจากการลงนามสัญญา 

8. วงเงินในการจัดหา 

 ภายในวงเงิน 655,696.00 บาท (หกแสนหาหม่ืนหาพันหกรอยเกาสิบหกบาทถวน) 
 

9.  งาดงานและการจายเงิน 
เบิกจายครั้งเดียวเม่ืองสงมอบงานเรียบรอยแลว  และผูตรวจรับไดทําการตรวจรับเรียบรอยแลว 
 

10.  ระยะเวลารับประกัน 
ไมมี 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน 

 
1................................................................ 2................................................... 3.................................................... 
        (นายคมสัน  รุงเรืองยศศักดิ์)    (นางสาวชนมนิภา  จันทรอ่ิม)   (นางสาวมณฑาทิพย ศรีสุนทร) 

 

 
รายละเอียดขอบเขตงาน 

จางเหมาสอบเทียบ ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือในหองปฏิบัติการในโรงพยาบาล จํานวน 1งาน 
ดังตอไปนี้ 
1. จายสารละลายอัตโนมัติ  (Auto Pipette) จํานวน  9 เครื่อง 

1.1 หมายเลขครุภัณฑ 64-033010-0212-00140-00001 

1.2 หมายเลขครุภัณฑ 64-033010-0212-00140-00002 

1.3 หมายเลขครุภัณฑ 64-033010-0212-00140-00003 

1.4 หมายเลขครุภัณฑ 64-033010-0212-00140-00004 

1.5 หมายเลขครุภัณฑ 64-033010-0212-00140-00005 

1.6 หมายเลขครุภัณฑ 64-033010-0212-00140-00006 

1.7 หมายเลขครุภัณฑ 64-033010-0212-00140-00007 

1.8 หมายเลขครุภัณฑ 64-033010-0212-00140-00008 

1.9 หมายเลขครุภัณฑ 64-033010-0212-00140-00009 

 

2. ตูเย็น / ตูแช (Refrigerator)   จํานวน  11 เครื่อง 
2.1 หมายเลขครุภัณฑ 2553-07122300-12032500-00003 
2.2 หมายเลขครุภัณฑ 2551-07122700-15012500-00001 
2.3 หมายเลขครุภัณฑ 2552-07122100-15012500-00001 
2.4 หมายเลขครุภัณฑ 2547-07122100-15012500-00002 
2.5 หมายเลขครุภัณฑ 2546-07121500-5-419-00-00002 
2.6 หมายเลขครุภัณฑ 2548-07122700-12190202-00001 
2.7 หมายเลขครุภัณฑ 2546-07120800-15012500-00001 
2.8 หมายเลขครุภัณฑ 2551-07122600-15012500-00003 
2.9 หมายเลขครุภัณฑ 2546-07120900-15012500-00001 

   2.10 หมายเลขครุภัณฑ 2561-0330100-0215-00073-00006 
   2.11 หมายเลขครุภัณฑ 2547-07121900-15012500-00001 
 
3. ตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ แบบ 1 ประตู   จํานวน  65 เครื่อง 

   3.1 หมายเลขครุภัณฑ 2561-0330100-0215-00073-00016 

  3.2 หมายเลขครุภัณฑ 2546-07121800-15012500-00001 

   3.3 หมายเลขครุภัณฑ 2563-033010-0212-00634-00009 

   3.4 หมายเลขครุภัณฑ 2561-0330100-0212-00073-00018 

    3.5 หมายเลขครุภัณฑ 2558-07122800-12190202-00001 

  3.6 หมายเลขครุภัณฑ 2558-07121500-12190202-00005 



 

 
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน 
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  3.7 หมายเลขครุภัณฑ 2546-07122700-09190101-00001 

  3.8 หมายเลขครุภัณฑ 2546-07122700-12190900-00001 

  3.9 หมายเลขครุภัณฑ 2557-07122300-15012500-00001 

         3.10 หมายเลขครุภัณฑ 2558-07121600-12190202-00001 

     3.11 หมายเลขครุภัณฑ 2551-07122300-12190202-00001 

         3.12 หมายเลขครุภัณฑ 2561-0330100-0215-00073-00002 

         3.13 หมายเลขครุภัณฑ 2561-0330100-0215-00073-00005 

     3.14 หมายเลขครุภัณฑ 2558-07122300-12190202-00001 

         3.15 หมายเลขครุภัณฑ 2563-033010-0212-00634-00011 

     3.16 หมายเลขครุภัณฑ 2554-07122700-12190202-00001 

         3.17 หมายเลขครุภัณฑ 2558-07121800-12190202-00004 

         3.18 หมายเลขครุภัณฑ 2561-0330100-00073-00008 

         3.19 หมายเลขครุภัณฑ 2558-07122800-12190202-00003 

         3.20 หมายเลขครุภัณฑ 2563-0330100-0212-00634-00013 

         3.21 หมายเลขครุภัณฑ 2561-0330100-0215-00073-00009 

         3.22 หมายเลขครุภัณฑ 2558-0712500-12190202-00002 

         3.23 หมายเลขครุภัณฑ 2561-0330100-0215-00073-00010 

         3.24 หมายเลขครุภัณฑ 2563-0330101-0212-0634-00014 

         3.25 หมายเลขครุภัณฑ 2557-07122300-12190202-00002 

         3.26 หมายเลขครุภัณฑ 2558-07122300-12190202-00002 

         3.27 หมายเลขครุภัณฑ 2558-07122400-12190202-00001 

         3.28 หมายเลขครุภัณฑ 2563-033010-0212-00634-00015 

         3.29 หมายเลขครุภัณฑ 2561-0330100-0215-00073-00014 

         3.30 หมายเลขครุภัณฑ 2561-0330100-0215-00073-00011 

         3.31 หมายเลขครุภัณฑ 2560-033010-0212-00634-00003 

         3.32 หมายเลขครุภัณฑ 2561-0330100-0215-00073-00012 

         3.33 หมายเลขครุภัณฑ 2563-033010-0212-00634-00019 

         3.34 หมายเลขครุภัณฑ 2549-07121500-15012500-00006 

         3.35 หมายเลขครุภัณฑ 2549-07121500-15012500-00001 

         3.36 หมายเลขครุภัณฑ 2561-0330100-0215-00073-00014 

         3.37 หมายเลขครุภัณฑ 2558-032010-0212-00634-00008 

         3.38 หมายเลขครุภัณฑ 2563-0330100-0212-00364-000017 

         3.39 หมายเลขครุภัณฑ 2561-0330100-1215-00073-00001 

  3.40 หมายเลขครุภัณฑ 2551-07121500-12190202-00001 

         3.41 หมายเลขครุภัณฑ 2558-07121500-12190202-00001 
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         3.42 หมายเลขครุภัณฑ 2560-0330100-0212-00634-00002 

         3.43 หมายเลขครุภัณฑ 2561-0330100-0215-00073-00014 

         3.44 หมายเลขครุภัณฑ 2563-033010-0212-00634-00007 

         3.45 หมายเลขครุภัณฑ 2558-07122600-12190202-00001 

         3.46 หมายเลขครุภัณฑ 2560-0330100-0212-00634-00003 

         3.47 หมายเลขครุภัณฑ 2556-07122600-15012500-00001 

         3.48 หมายเลขครุภัณฑ 2552-07122100-12190202-00001 

         3.49 หมายเลขครุภัณฑ 2556-07122100-12190202-00001 

         3.50 หมายเลขครุภัณฑ 2557-07122100-12190202-00001 

         3.51 หมายเลขครุภัณฑ 2562-0330100-0212-00634-00001 

         3.52 หมายเลขครุภัณฑ 2562-0330100-0212-00634-00004 

         3.53 หมายเลขครุภัณฑ 2561-033010-0212-00994-00002 

         3.54 หมายเลขครุภัณฑ 2563-033010-0212-00634-00005 

         3.55 หมายเลขครุภัณฑ 2558-07122700-12190202-00001 

         3.56 หมายเลขครุภัณฑ 2557-07122700-12190202-00001 

         3.57 หมายเลขครุภัณฑ 2563-033010-0212-00634-00012 

         3.58 หมายเลขครุภัณฑ 2562-0330100-0212-00634-00002 

         3.59 หมายเลขครุภัณฑ 2562-0330100-0212-00634-00004 

         3.60 หมายเลขครุภัณฑ 2562-0330100-0212-00634-00003 

         3.61 หมายเลขครภุัณฑ 65-033020-0215-000073-00001 

         3.62 หมายเลขครุภัณฑ 2563-033010-0212-00994-00002 

         3.63 หมายเลขครุภัณฑ 2559-07123000-12190202-00001 

         3.64 หมายเลขครุภัณฑ 63-033010-0212-00634-00006 

         3.65 หมายเลขครุภัณฑ 60-0330100-0212-00634-00001 

4. ตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ แบบ 2 ประตู  จํานวน  13 เครื่อง 

   4.1 หมายเลขครุภัณฑ 2557-07122300-12190202-00001 

        4.2 หมายเลขครุภัณฑ 2552-07123100-15012500-00003 

   4.3  หมายเลขครุภัณฑ 2563-033030-0212-00991-00009 

        4.4 หมายเลขครุภัณฑ 2563-033030-0212-00991-00010 

        4.5 หมายเลขครุภัณฑ 2565-033030-0212-00635-00005 

        4.6 หมายเลขครุภัณฑ 2565-033030-0212-00638-00004 

        4.7 หมายเลขครุภัณฑ 2565-033010-0215-00135-00003 

        4.8 หมายเลขครุภัณฑ 2557-07121300-12190202-00001 

        4.9 หมายเลขครุภัณฑ 2557-07121300-12190202-00002 

        4.10 หมายเลขครุภัณฑ 2562-0330500-0212-00638-00001 
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        4.11 หมายเลขครุภัณฑ 63-033050-0212-00634-00001 

        4.12 หมายเลขครุภัณฑ 63-033050-0215-00073-00002 

        4.13 หมายเลขครุภัณฑ 63-033050-0212-00634-00003 

5. ตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ แบบ 3 ประตู   จํานวน 1 เครื่อง 

  5.1 หมายเลขครุภัณฑ 65-033050-0215-00075-00005 

6. เครื่องแชแข็งอุณหภูมิต่ํา (Deep / Plasma freezer) จํานวน  9 เครื่อง 

  6.1 หมายเลขครุภัณฑ 2561-0330100-0212-00991-00001 

        6.2 หมายเลขครุภัณฑ 2564-033010-0215-00074-00001 

        6.3 หมายเลขครุภัณฑ 2564-033010-0215-00074-00003 

        6.4 หมายเลขครุภัณฑ 2564-033010-0215-00074-00002 

        6.5 หมายเลขครุภัณฑ 64-033050-0212-00991-00001 

        6.6 หมายเลขครุภัณฑ 64-033050-0212-00991-00002 

        6.7 หมายเลขครุภัณฑ 64-033050-0212-00991-00003 

        6.8 หมายเลขครุภัณฑ 2555-07123000-15012600-00002 

        6.9 หมายเลขครุภัณฑ 2557-07123000-12190812-00001/1 

7. เครื่องอบแหง (Laboratory Incubator)  จํานวน  2 เครื่อง 
        7.1 หมายเลขครุภัณฑ 2558-07123000-12190800-00001 

        7.2 หมายเลขครุภัณฑ 2557-07123000-12033901-00001/1 

8. เครื่องทําความสะอาดดวยระบบเสียง (Ultrasonic Cleaner) จํานวน  1 เครื่อง 

        8.1 หมายเลขครุภัณฑ 2552-07123000-09032101-00001 

9. อางควบคุมอุณหภูมิดวยน้ํา (Water bath / Dry bath)  จํานวน  5 เครื่อง 

 9.1 หมายเลขครุภัณฑ 2557-07123000-12410101-00001 

        9.2 หมายเลขครุภัณฑ 2557-07123000-12410101-00002 

        9.3 หมายเลขครุภัณฑ 2564-033010-0212-00778-00001 

        9.4 หมายเลขครุภัณฑ 2556-07123000-12410101-00001 

        9.5 หมายเลขครุภัณฑ 2556-07123000-12410101-00002 

10. ตูเย็นเก็บศพ 6 ชอง (Mortuary refrigerators 6 channel) จํานวน  1 เครื่อง 
        10.1 หมายเลขครุภัณฑ 2552-07123000-12190201-00001 

11. ตูเย็นเก็บศพ 12 ชอง (Mortuary Cold Rooms)  จํานวน  1 เครื่อง 
   11.1  หมายเลขครุภัณฑ 2541-07123000-12190201-00001 

12. โลงเย็น ขนาดจัมโบ      จํานวน  1 เครื่อง 
         12.1 หมายเลขครุภัณฑ 2565-033010-0212-00635-00001 



 

 
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน 

 
1................................................................ 2................................................... 3.................................................... 
        (นายคมสัน  รุงเรืองยศศักดิ์)    (นางสาวชนมนิภา  จันทรอ่ิม)   (นางสาวมณฑาทิพย ศรีสุนทร) 

 

 

ขอบเขตของงานเฉพาะ 

 เง่ือนไขการสอบเทียบ ตรรวสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา 

 1. ผูใหบริการสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

    1.1 มีความเชียวชาญและประสบการณดานการสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา 
          เครื่องมือหองปฏิบัติการในโรงพยาบาลตามรายการเครื่องมือท่ีกําหนด 12 รายการ พรอมมี 
          เอกสารแสดงประสบการณและผลงานท่ีใหบริการ 

  1.2 หองปฏิบัติการมีความสามารถในการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จาก 
        หนวยงานราชการ พรอมมีเอกสารหนังสือรับรองเปนปจจุบัน และไมหมดอายุ 
    1.3 มีขีดความสามารถของการสอบเทียบการวัด และวิธีการสอบเทียบของสาขา พรอมมีเอกสาร 
           หนังสือรับรอง ดังตอไปนี้ 

1.3.1 สาขาการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ตองไดรับการรับรองถึงชวงอุณหภูมิ  
-80 องศาเซลเซียส 
1.3.2 สาขาสอบเทียบเทอรมิเตอรแบบเทงแกว (LIG)  
1.3.3 สาขาสอบเทียบอุณหภูมิความชื้น 
1.3.4 สาขาสอบเทียบหมอนึ่งฆาเชื้อ (Autoclave) 
1.3.5 สาขาการสอบเทียบเวลา 
1.3.6 สาขาการสอบเทียบมวล ตองไดรับการรับรองตั้งแต 1 มิลิกรัม เปนตนไป 
1.3.7 สาขาการสอบเทียบความเร็วรอบ เริ่มตนท่ี 100 RPM 
1.3.8 สาขาการสอบเทียบ Piston Pipette ชวงการรับรอง 0.1ul ถึง 10,000 ul 

  1.4 ผูปฏิบัติงานตองมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญในการสอบเทียบเครื่องมือวัดในหองปฏิบัติการ 
      พรอมมีเอกสารใบรับรอง หรือ Certificate ท่ีสามารถดําเนินการสอบเทียบและรับรองผลตาม 
         รายการเครื่องมือท่ีกําหนด 12 รายการ 
  1.5 เครื่องมือสอบเทียบท่ีนํามาใชสอบเทียบ ตองผานการสอบเทียบเครื่องมืออยางตอเนื่องและผาน 
        การสอบเทียบจากหนวยงานท่ีใหการรับรองระดับประเทศเปนอยางนอย และสามารถทวนสอบ 
        ขอมูลกลับไดอยางตอเนื่องทุกปนับตั้งแตเครื่องมือถูกนํามาใชงานสอบเทียบ 
  1.6 ไดรับการข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

        2. ดําเนินการการสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ครุภัณฑวิทยาศาสตรท่ีใชใน 
      หองปฏิบัติการ 12 รายการดังตอไปนี้  

  2.1 เครื่องดูดจายสารละลายอัตโนมัติ     จํานวน     9 เครื่อง  
  2.2 ตูเย็น / ตูแชท่ัวไป      จํานวน   11 เครื่อง 
  2.3 ตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ แบบ 1 ประตู   จํานวน   65 เครื่อง 
  2.4 ตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ แบบ 2 ประตู   จํานวน   13 เครื่อง 
  2.5 ตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ แบบ 3 ประตู   จํานวน     1 เครื่อง 
  2.6 เครื่องแชแข็งอุณหภูมิต่ํา (Deep / Plasma freezer)  จํานวน     9 เครื่อง 



 

 
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน 
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  2.7 เครื่องอบแหง (Laboratory Incubator)   จํานวน     2 เครื่อง 
  2.8 เครื่องทําความสะอาดดวยระบบเสียง (Ultrasonic Cleaner) จํานวน     1 เครื่อง 
  2.9 อางควบคุมอุณหภูมิดวยน้ํา (Water bath / Dry bath) จํานวน     5 เครื่อง 
  2.10 ตูเย็นเก็บศพ 6 ชอง (Mortuary refrigerators 6 channel) จํานวน     1 เครื่อง  
  2.11  ตูเย็นเก็บศพ 12 ชอง (Mortuary Cold Rooms)  จํานวน     1 เครื่อง 
  2.12 โลงเย็น ขนาดจัมโบ     จํานวน     1 เครื่อง  
** หมายเหต ุจํานวนเครื่องมือตามรายการดังกลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

3. การสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบาํรุงรักษา เครื่องดูดจายสารละลายอัตโนมัติ มีขอบเขตของ 
    งานดังตอไปนี้ 

3.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพ ทําความสะอาดและบํารุงรักษาเครื่องดูดจายสารละลายอัตโนมัติ กอน 
      ทําการสอบเทียบ ในกรณีท่ีพบวา O-ring ชํารุด หรืออยูในสภาพเกือบชํารุด ใหเปลี่ยน O-ring     

                 ใหมทันที โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม 
          3.2 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยน O-ring ทางผูใหบริการ ฯ จะตองแจงรายละเอียดการเปลี่ยน O-ring โดย 
                แนบเอกสารแจงใหผูใชงานทราบเปนรายเครื่องในการสงงานแตละครั้ง พรอมระบุรหัส ยี่หอ รุน  
                และ หมายเลขเครื่อง A 
          3.3 สอบเทียบเครื่องดูดจายสารละลายอัตโนมัติ ตามชวงการใชงาน, จุดสอบเทียบและคาความคลาด 
                 เคลื่อนท่ียอมรับได ตามท่ีโรงพยาบาลกําหนดไว  
          3.4 กําหนดจุดการสอบเทียบครอบคลุมชวงคาการใชงานไมนอยกวา 3 จุด คือ ตํ่าสุด, กลาง และ 
                สูงสุด  
          3.5 สำหรับ Multi-channel Pipette ใหสอบเทียบ Channel ท่ี 1, Channel กลาง และ Channel 
                สุดทาย เชน Multi channel Pipette ชนดิ 8 channel ใหทำการสอบเทียบ Channel ท่ี 1, 4, 8  
          3.6 สอบเทียบเครื่องดูดจายสารละลายอัตโนมัติ ไดไมนอยกวา 20 เครื่องตอ สัปดาห หรือเทียบเทา  
                และตองสงคืนเครื่องท่ีสอบเทียบแลวท่ีหนวยงาน ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีไดรับเครื่อง  
          3.7 ผูใหบริการตองมีเครื่องดูดจายสารละลายอัตโนมัติ สํารองใชงานชั่วคราว ตามท่ีหนวยงานรองขอ 
                เม่ือตองนําเครื่องไปดําเนินการสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา โดยมีเอกสาร 
                กํากับท่ีตรวจสอบขอมูลได 
    4. การตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ตูเย็น / ตูแชท่ัวไป มีขอบเขตของงานดังตอไปนี้ 
       4.1 ทําความสะอาด บํารุงรักษาตู เย็น / ตูแช ท่ัวไป กอนทําการตรวจสอบประสิทธิภาพและ 
         บํารุงรักษา 

4.2 ทําการตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
   4.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของตูเย็น / ตูแชท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

          4.3.1 ตรวจสอบสภาพท่ัวไป ตามมาตรฐานหรือแนวทางรายการตรวจสอบท่ีกําหนดไว 
4.3.1 ทดสอบการทํางานของเครื่อง (Performance check) และตรวจสอบคาอุณหภูมิใน 

                    ตูเย็น / ตูแชท่ัวไป 
4.3.2 ตรวจสอบระบบความปลอดภัยท้ังหมดของตูเย็น / ตูแชท่ัวไป 
4.3.3 ตรวจสอบคาความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety) ของตูเย็น / ตูแชท่ัวไป 

    5.การสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ แบบ 1 ประตู 
    มีขอบเขตของงานดังตอไปนี้ 
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1................................................................ 2................................................... 3.................................................... 
        (นายคมสัน  รุงเรืองยศศักดิ์)    (นางสาวชนมนิภา  จันทรอ่ิม)   (นางสาวมณฑาทิพย ศรีสุนทร) 

  5.1 ทําความสะอาด บํารุงรักษาตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ กอนทําการตรวจสอบเทียบ 
  5.2 ทําการตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 

    5.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ โดยมีรายละเอียด 
          ดังตอไปนี้ 

5.3.1 ตรวจสอบสภาพท่ัวไป ตามมาตรฐานหรือแนวทางรายการตรวจสอบท่ีกําหนดไว 
5.3.2 ทดสอบการทํางานของเครื่อง (Performance check) และตรวจสอบคาอุณหภูมิ 

  ในตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ  
5.3.3 ตรวจสอบระบบความปลอดภัยท้ังหมดของตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ 
5.3.4 ตรวจสอบคาความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety) ของตูแชเย็นเก็บยา 
          และเวชภัณฑ  

  5.4 สอบเทียบตูแช เย็นเก็บยาและเวชภัณฑ  ตามชวงการใชงาน, จุดสอบเทียบและคา 
            ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ตามท่ีโรงพยาบาลกําหนดไว 

  5.5 สอบเทียบในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
  5.6 สอบเทียบไมนอยกวา 9 จุด ใหครอบคลุมชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน หรือกําหนดตามมาตรฐาน 

     การสอบเทียบตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ 
    6. การสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ แบบ 2 ประตู 
   มีขอบเขตของงานดังตอไปนี้ 

  6.1 ทําความสะอาด บํารุงรักษาตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ กอนทําการตรวจสอบเทียบ 
  6.2 ทําการตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
  6.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ โดยมีรายละเอียด 

     ดังตอไปนี้ 
6.3.1 ตรวจสอบสภาพท่ัวไป ตามมาตรฐานหรือแนวทางรายการตรวจสอบท่ีกําหนดไว 
6.3.2 ทดสอบการทํางานของเครื่อง (Performance check) และตรวจสอบคาอุณหภูมิใน   
         ตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ  
6.3.3 ตรวจสอบระบบความปลอดภัยท้ังหมดของตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ 
6.3.4 ตรวจสอบคาความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety) ของตูแชเย็นเก็บยาและ 

          เวชภัณฑ  
6.3.5 สอบเทียบตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ ตามชวงการใชงาน, จุดสอบเทียบและ     
         คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ตามท่ีโรงพยาบาลกําหนดไว 
6.3.6 สอบเทียบในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
6.3.7 สอบเทียบไมนอยกวา 9 จุด ใหครอบคลุมชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน หรือกําหนดตาม 

          มาตรฐานการสอบเทียบตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ 

    7. การสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ แบบ 3 ประตู มี 
        ขอบเขตของงานดังตอไปนี้ 

 7.1 ทําความสะอาด บํารุงรักษาตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ กอนทําการตรวจสอบเทียบ 
 7.2 ทําการตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 

   7.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 



 

 
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน 

 
1................................................................ 2................................................... 3.................................................... 
        (นายคมสัน  รุงเรืองยศศักดิ์)    (นางสาวชนมนิภา  จันทรอ่ิม)   (นางสาวมณฑาทิพย ศรีสุนทร) 

  7.3.1 ตรวจสอบสภาพท่ัวไป ตามมาตรฐานหรือแนวทางรายการตรวจสอบท่ีกําหนดไว 
7.3.2 ทดสอบการทํางานของเครื่อง (Performance check) และตรวจสอบคาอุณหภูมิใน    

          ตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ  
  7.3.3 ตรวจสอบระบบความปลอดภัยท้ังหมดของตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ 
  7.3.4 ตรวจสอบคาความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety) ของตูแชเย็นเก็บยาและ 

           เวชภัณฑ  
  7.4 สอบเทียบตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ ตามชวงการใชงาน, จุดสอบเทียบและคาความคลาด 

       เคลื่อนท่ียอมรับได ตามท่ีโรงพยาบาลกําหนดไว 
  7.5 สอบเทียบในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
  7.6 สอบเทียบไมนอยกวา 9 จุด ใหครอบคลุมชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน หรือกําหนดตามมาตรฐานการ 

             สอบเทียบตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ 
    8. การสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา เครื่องแชแข็งอุณหภูมิต่ํา (Deep / Plasma  
        freezer) มีขอบเขตของงานดังตอไปนี้ 

8.1 ทําความสะอาด บํารุงรักษาเครื่องแชแข็งอุณหภูมิต่ํา (Deep / Plasma freezer) กอนทําการ 
       ตรวจสอบเทียบ 

8.2 ทําการตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
8.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องแชแข็งอุณหภูมิต่ํา (Deep / Plasma freezer)   

       โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
      8.1.1 ตรวจสอบสภาพท่ัวไป ตามมาตรฐานหรือแนวทางรายการตรวจสอบท่ีกําหนดไว 
      8.1.2 ทดสอบการทํางานของเครื่อง (Performance check) และตรวจสอบคาอุณหภูมิในเครื่อง 

      แชแข็งอุณหภูมิต่ํา (Deep / Plasma freezer) 
      8.1.3 ตรวจสอบระบบความปลอดภัยท้ังหมดของเครื่องแชแข็งอุณหภูมิต่ํา (Deep / Plasma  

      freezer) 
8.1.4 ตรวจสอบคาความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety) ของเครื่องแชแข็งอุณหภูมิต่ํา 
         (Deep / Plasma freezer) 

      8.1.5 สอบเทียบเครื่องแชแข็งอุณหภูมิต่ํา (Deep / Plasma freezer) ตามชวงการใชงาน, จุด 
      สอบเทียบและคาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ตามท่ีโรงพยาบาลกําหนดไว 
      8.1.6 สอบเทียบในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
      8.1.7 สอบเทียบไมนอยกวา 9 จุด ใหครอบคลุมชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน หรือกําหนดตามมาตรฐาน 

      การสอบเทียบเครื่องแชแข็งอุณหภูมิต่ํา (Deep / Plasma freezer) 
9. การสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา เครื่องอบแหง (Laboratory Incubator) มี 
    ขอบเขตของงานดังตอไปนี้ 
     9.1 ทําความสะอาด บํารุงรักษาเครื่องอบแหง (Laboratory Incubator) กอนทําการตรวจสอบเทียบ 

9.2 ทําการตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
9.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องอบแหง (Laboratory Incubator) โดยมี 
       รายละเอียดดังตอไปนี้ 

                 9.3.1 ตรวจสอบสภาพท่ัวไป ตามมาตรฐานหรือแนวทางรายการตรวจสอบท่ีกําหนดไว 



 

 
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน 

 
1................................................................ 2................................................... 3.................................................... 
        (นายคมสัน  รุงเรืองยศศักดิ์)    (นางสาวชนมนิภา  จันทรอ่ิม)   (นางสาวมณฑาทิพย ศรีสุนทร) 

       9.3.2 ทดสอบการทํางานของเครื่อง (Performance check) และตรวจสอบคาอุณหภูมิใน 
        เครื่องอบแหง (Laboratory Incubator) 

       9.3.3 ตรวจสอบระบบความปลอดภัยท้ังหมดของเครื่องอบแหง (Laboratory Incubator) 
       9.3.4 ตรวจสอบคาความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety) ของเครื่องอบแห ง  

         (Laboratory Incubator) 
9.4 สอบเทียบเครื่องอบแหง (Laboratory Incubator) ตามชวงการใชงาน, จุดสอบเทียบและคา 

       ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ตามท่ีโรงพยาบาลกําหนดไว 
9.5 สอบเทียบในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
9.6 สอบเทียบไมนอยกวา 3 จุด ใหครอบคลุมชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน หรือกําหนดตามมาตรฐานการ 

       สอบเทียบเครื่องอบแหง (Laboratory Incubator) 
   10. การตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา เครื่องทําความสะอาดดวยระบบเสียง (Ultrasonic  
          Cleaner)  มีขอบเขตของงานดังตอไปนี้ 

10.1 ทําความสะอาด บํารุงรักษาเครื่องทําความสะอาดดวยระบบเสียง (Ultrasonic Cleaner) กอน 
         ทําการตรวจสอบเทียบ 

10.2 ทําการตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
          10.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องทําความสะอาดดวยระบบเสียง (Ultrasonic  
   Cleaner)โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 10.3.1 ตรวจสอบสภาพท่ัวไป ตามมาตรฐานหรือแนวทางรายการตรวจสอบท่ีกําหนดไว 
        ทดสอบการทํางานของเครื่อง (Performance check) และตรวจสอบคาอุณหภูมิใน 
        เครื่องอบแหง (Laboratory Incubator) 

         10.3.2 ตรวจสอบระบบความปลอดภัยท้ังหมดของเครื่องทําความสะอาดดวยระบบเสียง  
           (Ultrasonic Cleaner) 

     10.3.3 ตรวจสอบคาความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety) ของเครื่องทําความ 
   สะอาดดวยระบบเสียง (Ultrasonic Cleaner) 
11. การสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา อางควบคุมอุณหภูมิดวยน้ํา (Water bath /  
 Dry bath) มีขอบเขตของงานดังตอไปนี้ 

11.1 ทําความสะอาด บํารุงรักษาอางควบคุมอุณหภูมิดวยน้ํา (Water bath / Dry bath) กอนทําการ 
        ตรวจสอบเทียบ 
11.2 ทําการตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
11.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของอางควบคุมอุณหภูมิดวยน้ํา (Water bath / Dry bath)  

         โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 11.3.1 ตรวจสอบสภาพท่ัวไป ตามมาตรฐานหรือแนวทางรายการตรวจสอบท่ีกําหนดไว 
      11.3.2 ทดสอบการทํางานของเครื่อง (Performance check) และตรวจสอบคาอุณหภูมิใน    
        อางควบคุมอุณหภูมิดวยน้ํา (Water bath / Dry bath) 

                 11.3.3 ตรวจสอบระบบความปลอดภัยท้ังหมดของอางควบคุมอุณหภูมิดวยน้ํา (Water bath /  
      Dry bath) 

     11.3.4 ตรวจสอบคาความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety) ของอางควบคุมอุณหภูมิ 
         ดวยน้ํา (Water bath / Dry bath) 



 

 
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน 

 
1................................................................ 2................................................... 3.................................................... 
        (นายคมสัน  รุงเรืองยศศักดิ์)    (นางสาวชนมนิภา  จันทรอ่ิม)   (นางสาวมณฑาทิพย ศรีสุนทร) 

 
 

11.4 สอบเทียบอางควบคุมอุณหภูมิดวยน้ํา (Water bath / Dry bath) ตามชวงการใชงาน ไดแก  
      37 °C, 56°C เปนตน, จุดสอบเทียบและคาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ตามท่ีโรงพยาบาล 

        กําหนดไว 
11.5 สอบเทียบในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
11.6 สอบเทียบไมนอยกวา 2 จุด ใหครอบคลุมชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน และทําสัญลักษณสติ๊กเกอรติด 
        ชี้บงจุดท่ีสอบเทียบท่ีหนาเครื่อง กรณีท่ีตัวตั้งรอบการปนและเวลา เปนแบบลูกบิด 

    12. การสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ตูเย็นเก็บศพ 6 ชอง (Mortuary refrigerators  
 6 channel)  มีขอบเขตของงานดังตอไปนี้ 

12.1 ทําความสะอาด บํารุงรักษาตูเย็นเก็บศพ 6 ชอง (Mortuary refrigerators 6 channel) กอน 
         ทําการตรวจสอบเทียบ 

12.2 ทําการตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
12.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของตูเย็นเก็บศพ 6 ชอง (Mortuary refrigerators 6  

          channel) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
        12.3.1 ตรวจสอบสภาพท่ัวไป ตามมาตรฐานหรือแนวทางรายการตรวจสอบท่ีกําหนดไว 
   12.3.2 ทดสอบการทํางานของเครื่อง (Performance check) และตรวจสอบคาอุณหภูมิใน   
            ตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ  
        12.3.3 ตรวจสอบระบบความปลอดภัยท้ังหมดของตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ 
      12.3.4 ตรวจสอบคาความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety) ของตูแชเย็นเก็บยาและ 

          เวชภัณฑ  
 12.4 สอบเทียบตูเย็นเก็บศพ 6 ชอง (Mortuary refrigerators 6 channel) ตามชวงการใชงาน,  
  จุดสอบเทียบและคาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ตามท่ีโรงพยาบาลกําหนดไว 

  12.5 สอบเทียบในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
  12.6 สอบเทียบไมนอยกวา 9 จุด ใหครอบคลุมชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน หรือกําหนดตามมาตรฐานการ 
          สอบเทียบตูเย็นเก็บศพ 6 ชอง (Mortuary refrigerators 6 channel) 

13. การสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ตูเย็นเก็บศพ 12 ชอง (Mortuary Cold 
       Rooms)  มีขอบเขตของงานดังตอไปนี้ 

  13.1 ทําความสะอาด บํารุงรักษาตูเย็นเก็บศพ 12 ชอง (Mortuary Cold Rooms) กอนทําการ 
  ตรวจสอบเทียบ 

13.2 ทําการตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
13.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของตูเย็นเก็บศพ 12 ชอง (Mortuary Cold Rooms) โดย 

           มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
       13.3.1 ตรวจสอบสภาพท่ัวไป ตามมาตรฐานหรือแนวทางรายการตรวจสอบท่ีกําหนดไว 

                    13.3.2 ทดสอบการทํางานของเครื่อง (Performance check) และตรวจสอบคาอุณหภูมิใน 
          ตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ  

13.3.3 ตรวจสอบระบบความปลอดภัยท้ังหมดของตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ 



 

 
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน 

 
1................................................................ 2................................................... 3.................................................... 
        (นายคมสัน  รุงเรืองยศศักดิ์)    (นางสาวชนมนิภา  จันทรอ่ิม)   (นางสาวมณฑาทิพย ศรีสุนทร) 

13.3.4 ตรวจสอบคาความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety) ของตูแชเย็นเก็บยาและ 
   เวชภัณฑ  
 13.4 สอบเทียบตูเย็นเก็บศพ 12 ชอง (Mortuary Cold Rooms) ตามชวงการใชงาน, จุดสอบเทียบ 

        และคาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ตามท่ีโรงพยาบาลกําหนดไว 
 13.5 สอบเทียบในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
 13.6 สอบเทียบไมนอยกวา 9 จุด ใหครอบคลุมชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน หรือกําหนดตามมาตรฐานการ 

          สอบเทียบตูเย็นเก็บศพ 12 ชอง (Mortuary Cold Rooms) 
   14. การสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา โลงเย็น ขนาดจัมโบ มีขอบเขตของงาน 
      ดังตอไปนี้ 

 14.1 ทําความสะอาด บํารุงรักษาโลงเย็น ขนาดจัมโบ กอนทําการตรวจสอบเทียบ 
 14.2 ทําการตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
 14.3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของโลงเย็น ขนาดจัมโบ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

14.3.1 ตรวจสอบสภาพท่ัวไป ตามมาตรฐานหรือแนวทางรายการตรวจสอบท่ีกําหนดไว 
14.3.2 ทดสอบการทํางานของเครื่อง (Performance check) และตรวจสอบคาอุณหภูมิ 

ในตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ  
14.3.3 ตรวจสอบระบบความปลอดภัยท้ังหมดของตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ 
14.3.4 ตรวจสอบคาความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety) ของตูแชเย็นเก็บยา 

และเวชภัณฑ  
 14.4 สอบเทียบโลงเย็น ขนาดจัมโบ ตามชวงการใชงาน, จุดสอบเทียบและคาความคลาดเคลื่อนท่ี 

        ยอมรับได ตามท่ีโรงพยาบาลกําหนดไว 
 14.5 สอบเทียบในสภาพแวดลอมเหมือนจุดใชงาน 
 14.6 สอบเทียบไมนอยกวา 9 จุด ใหครอบคลุมชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน หรือกําหนดตามมาตรฐานการ 

          สอบเทียบโลงเยน็ ขนาดจัมโบ 
     15. การรายงานผลการสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา  มีขอบเขตของงาน ดังตอไปนี้
  15.1 ใบรายงานผลการสอบเทียบ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 15.1.1 คา Error (ไมนอยกวาคาทศนิยมสูงสุดของเครื่อง)  
 15.1.2 คา Uncertainty of Calibration (แสดงคาการคํานวณไมนอยกวาคาทศนิยมสูงสุด  

        ของเครื่อง) 
 15.1.3 ระบุชื่อเครื่องมือ ยี่หอ รุน ท่ีใชในสอบเทียบและแสดงสถานะของเครื่องมือ โดย 

    ระบุ Due date การสอบเทียบท่ีไมหมดอายุ ในใบรายงานผลการสอบเทียบ  
 15.2 ใบรายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 15.2.1 คาการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟา 
 15.2.2 คาการทดสอบ Qualitative Task 
 15.2.3 คาการทดสอบ Quantitative Task 

15.3 จัดทําสติ๊กเกอรชี้บงการสอบเทียบผานตามระบบ ISO/IEC 17025 ตามความตองการของ 
          ผูใชงาน เพ่ือปองกันผูใชนําเครื่องท่ีสอบเทียบไมผานไปใชงาน โดยสติ๊กเกอร ตองมีรายละเอียด 
          ดังตอไปนี้ รหัส เครื่องมือ วันท่ีทําการสอบเทียบ และมีชองใหเติม Due date (ระบุหรือไมระบุ 
          ขอมูลก็ได) 



 

 
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน 

 
1................................................................ 2................................................... 3.................................................... 
        (นายคมสัน  รุงเรืองยศศักดิ์)    (นางสาวชนมนิภา  จันทรอ่ิม)   (นางสาวมณฑาทิพย ศรีสุนทร) 

15.4 จัดทําสติ๊กเกอรชี้บงเม่ือการตรวจสอบและบํารุงรักษาผาน และชี้บงเครื่องท่ีตรวจสอบและ 
          บํารุงรักษา ไมผาน เพ่ือปองกันไมใหนําไปใชงาน 

เง่ือนไขเฉพาะ 

1. ผูใหบริการตองดําเนินการสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษาเครื่องมือหอง 
     ปฏิบัติการในโรงพยาบาล ตามแผนงานท่ีไดเสนอไว และสงมอบงานตามงวดงานท่ีกําหนด 

2. ผูใหบริการมีแผนการดําเนินการสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษาเครื่องมือ 

     หองปฏิบัติการในโรงพยาบาล ภายใน 30 วัน หลังถัดจากวันท่ีลงนามสัญญาจาง และตองนําเสนอ 

     ใหแตละหนวยงานรับทราบกอนเขาดําเนินการ 

3. ผูใหบริการมีบัญชีขอมูลรายการเครื่องมือท่ีใชในหองปฏิบัติการ  
4. หากเครื่องมือดังกลาวชํารุดหลังจากดําเนินการในระยะประกัน จากสาเหตุการการสอบเทียบ 
    ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ผูใหบริการตองดําเนินการแกไขและสอบเทียบ ตรวจสอบ   
    ประสิทธิภาพและบํารุงรักษาใหม ภายใน 7 วันทําการ โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม 
5. ในกรณีท่ีคาของการสอบเทียบไมผาน และผูเสนอราคาสามารถปรับคาแกไขได  ใหผูเสนอราคา   

         ทําการปรับคาใหถูกตอง แลวสอบเทียบใหมอีกครั้ง ในกรณีท่ี ไมสามารถปรับคาไดใหสงคืนเครื่องท่ี 
     นําไปสอบเทียบ พรอมใบรายงานผล โดยไมคิดคาใชจาย  

6. ใหจัดทําสติ๊กเกอรชี้บงการสอบเทียบผานตามระบบ ISO 17025 ตามความตองการของผูใชงาน  
     เพ่ือปองกันผูใชนําเครื่องท่ีสอบเทียบไมผานไปใชงาน โดยสติ๊กเกอร ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
         รหัสเครื่องมือ วันท่ีทําการสอบเทียบ และมีชองใหเติม Due date นําสงพรอมใบรับรองรายงานผล  

7. จัดทําสติ๊กเกอรชี้บงเม่ือการตรวจสอบและบํารุงรักษาผาน และชี้บงเครื่องท่ีตรวจสอบและ 
      บํารุงรักษา ไมผาน เพ่ือปองกันไมใหนําไปใชงาน 
          8. ผูใหบริการตองไมคิดคาใชจายสําหรับเครื่องท่ีสอบเทียบ “ไมผาน” และดําเนินการสอบเทียบใหม 
              อีกครั้ง (Re-Cal) ในกรณีท่ีเครื่องซอมแซมและปรับเทียบเสร็จแลว 

         9. ผูใหบริการมีความพรอมดําเนินงานตามรายละเอียดดังกลาว (ขอ 3 และ 4) ในการจางเหมาครั้งนี้ 
             โดยไมมีการขอรับขอมูล หรือรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีสงผลกระทบตอการทํางานและระยะเวลาการ 
             ดําเนินงานท่ีกําหนดไว (กําหนดสงมอบงาน) 
         10. ผูใหบริการไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ เพ่ิมเติมจากวงเงิน หรืองบประมาณ 
              จางทําในครั้งนี้  

     11. ผูใหบริการตองเก็บรักษาความลับและเอกสารการสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและ 
               เครื่องมือหองปฏิบัติการในโรงพยาบาล เปนความลับและจะไมทําสําเนา หรือใชโดยวิธีอ่ืนใด  
               หรือเปดเผยใหกับบุคคลท่ีสาม หรือขอมูลอ่ืนใดท่ีไดรับมา ไมวากรณีใดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  
               อันเกิดมาจากหรือเก่ียวของกับสัญญาฉบับนี้  

คุณสมบัติของเครื่องมือท่ีใชในการสอบเทียบและบํารุงรักษา 
เครื่องมือและอุปกรณประกอบการตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา ตองผานการสอบเทียบจาก

หนวยงานท่ีผานการรับรอง และสามารถทวนสอบกลับได อยางนอยในระดับชาติ พรอมแนบเอกสารรับรอง 
คุณสมบัติของหองปฏิบัติการสอบเทียบและบํารุงรักษา 



 

 
คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน 

 
1................................................................ 2................................................... 3.................................................... 
        (นายคมสัน  รุงเรืองยศศักดิ์)    (นางสาวชนมนิภา  จันทรอ่ิม)   (นางสาวมณฑาทิพย ศรีสุนทร) 

ตองไดรับการรับรองหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 สําหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
พรอมแนบเอกสารแสดงการรับรองหองปฏิบัติการ  

 
 

คุณสมบัติของผูสอบเทียบและบํารุงรักษา 

ตองไดรับการอบรมตามมาตรฐาน ISO 17025 สําหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัด พรอมแนบเอกสาร
ประวัติการอบรมของผูท่ีทําการสอบเทียบและใบ Certificate ของผูทําการสอบเทียบ 

ระยะเวลาในการสงมอบงาน 

ผูเสนอราคาตองเริ่มจัดทําและะดําเนินการ ตามรายละเอียดของการจางเหมาสอบเทียบ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและบํารุงรักษาเครื่องมือหองปฏิบัติการในโรงพยาบาล ท่ีไดเสนอตอคณะกรรมการ นับถัดจาก
วันท่ีไดลงนามในสัญญา และตองปฏิบัติงานจนแลวเสร็จตามขอบเขตของงานท่ีกําหนดภายใน 120 วัน 
และเปนไปตามแผนการดําเนินงานสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษาเครื่องมือ
หองปฏิบัติการในโรงพยาบาล  

การสงมอบงานและเง่ือนไขการจายเงิน 

กําหนดการสงมอบงานและเง่ือนไขการจายเงิน การจางเหมาสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและ
บํารุงรักษาเครื่องมือหองปฏิบัติการในโรงพยาบาล หลังจากผูเสนอราคาไดดําเนินการ และสงมอบงานให 
คณะกรรมการตรวจรับ ภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยจะตองสงมอบ  
1.1. บัญชีรายชื่ออุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตร  
1.2. แผนการดําเนินงานสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษาเครื่องมือหองปฏิบัติการใน

โรงพยาบาล  
1.3. ผลการดําเนินงานสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา พรอมใบ Certificate ท่ีมีการ

กรอกขอมูลคาการสอบเทียบ ตรวจสอบประสิทธิภาพและบํารุงรักษา อยางครบถวน ของเครื่องมือ
ดังตอไปนี้ 

  1.3.1 เครื่องดูดจายสารละลายอัตโนมัติ     จํานวน     9 เครื่อง  
  1.3.2 ตูเย็น / ตูแชท่ัวไป     จํานวน   11 เครื่อง 
  1.3.3 ตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ แบบ 1 ประตู   จํานวน   65 เครื่อง 
  1.3.4 ตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ แบบ 2 ประตู   จํานวน   13 เครื่อง 
  1.3.5 ตูแชเย็นเก็บยาและเวชภัณฑ แบบ 3 ประตู   จํานวน     1 เครื่อง 
  1.3.6 เครื่องแชแข็งอุณหภูมิต่ํา (Deep / Plasma freezer) จํานวน     9 เครื่อง 
  1.3.7 เครื่องอบแหง (Laboratory Incubator)   จํานวน     2 เครื่อง 

    1.3.8 เครื่องทําความสะอาดดวยระบบเสียง (Ultrasonic Cleaner)จํานวน     1 เครื่อง 
  1.3.9 อางควบคุมอุณหภูมิดวยน้ํา (Water bath / Dry bath) จํานวน     5 เครื่อง 
  1.3.10 ตูเย็นเก็บศพ 6 ชอง (Mortuary refrigerators 6 channel)จํานวน    1 เครื่อง 
1.3.11 ตูเย็นเก็บศพ 12 ชอง (Mortuary Cold Rooms)  จํานวน     1 เครื่อง 

  1.3.12 โลงเย็น ขนาดจัมโบ     จํานวน     1 เครื่อง  
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