
เอกสารแนบท้ายท่ี 1.2 
เลขทีแ่ผน 67021  รายการ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนเลือดผู้ป่วยเด็กโต ส าหรับฟอกเลือดต่อเนื่อง
เด็ก 24 ชั่วโมง (Pediatric Continuous Renal Replacement Therapy) รายการ Child CRRT set 

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะกลาง  
ชุดสายสายยางประกอบการไหลเวียนเลือดผู้ป่วยเด็กโต (child) ส าหรับการฟอกเลือดต่อเนื่องเด็ก ๒๔ 

ชั่วโมง (pediatric continuous renal replacement thrapy) 
๑. ชื่อเวชภัณฑ์ ชุดสายสายยางประกอบการไหลเวียนเลือดเด็กโตส าหรับการฟอกเลือดต่อเนื่องเด็ก ๒๔ ชั่วโมง 
(pediatric continuous renal replacement thrapy)       
๒. วัตถุประสงค์         
 ๑) เพ่ือให้การรักษาด้วยการบ าบัดทดแทนไตของผู้ป่วยโรคไตด้วยการฟอกเลือดต่อเนื่องเด็ก (pediatric 
continuous renal replacement therapy) ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
 ๒) เพ่ือให้มีชุดสายส่งเลือดส าหรับการฟอกเลือดผู้ป่วยเด็กเพียงพอ            
๓. คุณลักษณะท่ัวไป          

๑) เป็นชุดสายยางประกอบการไหลเวียนเลือดผู้ป่วยเด็กโต (น  าหนักน้อยกว่า ๔๐ กก.)ส าหรับการฟอกเลือด
ต่อเนื่องเด็ก             
 ๒) เป็นชุดสายยางประกอบส าเร็จรูปง่ายต่อการประกอบเข้ากับเครื่องฟอกเลือดต่อเนื่องจ าเพาะส าหรับเครื่อง
แต่ละเครื่องของแต่ละบริษัท       

๓) ใช้ได้กับเครื่องไตเทียมส าหรับฟอกเลือดต่อเนื่องที่มีโรงพยาบาล*  
*หมายเหตุ ขณะนี โรงพยาบาลมีเครื่องไตเทียมส าหรับฟอกเลือดต่อเนื่อง จ านวน ๒ เครื่อง คือ บริษัท Nikkiso 
และบริษัท Infomed ซ่ึงชุดสายสายยางประกอบการไหลเวียนเลือดมีความจ าเพาะกับแต่ละเครื่องไตเทียมส าหรับ
ฟอกเลือดต่อเนื่อง        
๔.  คุณลักษณะเฉพาะ       

๑) ผลิตจากวัสดุเป็นสายยางและปลอดภัยต่อผู้ป่วยเมื่อใช้งาน  
 ๒) ชุดสายยาง ๑ ชุดสามารถใช้งานได้ทุก Mode ของการรักษาโดยวิธี Acute Blood Purification Therapy 
(SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, TPE และ HEMOPERFUSION)         

๓) ชุดสายยางมีสีเป็นตัวบ่งบอกเพ่ือง่ายต่อการประกอบเข้ากับเครื่อง           
๔) ชุดสายยางประกอบด้วย pump segment ทั งหมด ๔ ชุด ได้แก่ blood pump, ultrafiltration pump, 

pre dilution pump และ post dilution pump        
 ๕) ปริมาณของน  าในการไล่อากาศ (priming blood line volume) อยู่ระหว่าง ๕๐ – ๖๕ มิลลิลิตรส าหรับ
ชุดสายยางส าหรับเด็กโต        

๖) ชุดสายยางมี blood leak detector chamber ท าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วซึมของเลือด           
๗) ชุดสายยางมี chamber เพ่ือดักฟองอากาศ            
๘) ผ่านการท าลายเชื อโรคมาเรียบร้อยแล้ว บรรจุภาชนะท่ีปราศจากเชื อ สามารถเปิดใช้งานได้ทันที 

 1……………………………………….…..  2………………………….…………………   3……….…………………………….. 

  (นางสาวสุวรรณา  พรรัตนรังสี)    (นางสาวอรอัชฌา ศิริมงคลชัยกุล)       (นางสาววีรภัทรา  เอ่ียมวัฒน์) 



 
   ๕.  เงื่อนไขเฉพาะ (Performance) (เงื่อนไขท่ีบริษัทควรมี/ปฏิบัติ                                                           
 ๑)  ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมีหลักฐานยืนยัน                                                                          
 ๒)  ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบหากมีปัญหาทางบริษัทยินยอมเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีที่แจ้งให้ทราบ                                                    
 ๓)  ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้โรงพยาบาล ต้องมีอายุการใช้งานนับจากวันผลิตไม่ต่ ากว่า ๑ ปี 

 
รายการ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนเลือดผู้ป่วยเด็กโต ส าหรับฟอกเลือดต่อเนื่องเด็ก 24 ชั่วโมง 

(Pediatric Continuous Renal Replacement Therapy) รายการ Pecopen hemofilter 0.8 sqm. 
 

รายละเอียด คุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะกลาง                                                                              
ตัวกรองไตเทียมประสิทธิภาพสูงเด็กโตที่มีพื้นที่หน้าตัด ๐.๗ ถึง ๐.๘ ส าหรับเครื่องฟอกเลือดต่อเนื่อง ๒๔ 

ชั่วโมง (continuous renal replacement therapy) 
๑. ชื่อเวชภัณฑ์ ตัวกรองไตเทียมประสิทธิภาพสูงเด็กโตที่มีพื นที่หน้าตัด ๐.๗ ถึง ๐.๘ ส าหรับเครื่องฟอกเลือด
ต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง (continuous renal replacement therapy) 
๒. วัตถุประสงค์   

๑) เพ่ือให้การรักษาด้วยการบ าบัดทดแทนไตของผู้ป่วยโรคไตเด็กด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) เพ่ือให้มีตัวกรองไตเทียมเพียงพอส าหรับการใช้งาน  

๓. คุณลักษณะท่ัวไป 
๑)  เป็นอุปกรณ์ก าจัดน  าส่วนเกินและของเสียออกจากระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกายโดยวิธีการ

รักษาแบบ Hemofiltration, Hemodiafiltration และ Hemodialysis 
๒) เป็นตัวกรองไตเทียมประสิทธิภาพสูง 
๓) สามารถใช้ได้กับเครื่องฟอกเลือดที่มีในโรงพยาบาล* 

*หมายเหตุ ขณะนี โรงพยาบาลมีเครื่องไตเทียมส าหรับฟอกเลือดต่อเนื่อง จ านวน ๒ เครื่อง คือ บริษัท Nikkiso 
และบริษัท Infomed  
  ๔. คุณลักษณะเฉพาะ (เงื่อนไขท่ีบริษัทต้องมี/ปฏิบัติ)  

๑)  มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกเปลือกนอกเป็นวัสดุแข็งใส 
๒) มีพื นที่ผิวสัมผัสในการแลกเปลี่ยน ๐.๗ – ๐.๘ ตร. เมตร 
๓) ใช้ปริมาณของน  าในการไล่อากาศ (priming volume) ๔๘ – ๕๔  มิลลิลิตร 
๔) เส้นใย (fiber) หรือแผ่นกรอง (membrane) ผลิตจากวัสดุ Polyethersulfone 
๕) แผ่นกรอง (Membrane) สามารถทนต่อแรงดัน (Transmembrane pressure) ได้ ๖๐๐ มม.ปรอท 
๖) ผลิตภัณฑ์บรรจุเดี่ยวและผ่านการฆ่าเชื อ พร้อมใช้งานได้ทันที  
 
 
 
 
 

1……………………………………….…..         2………………………….…………………     3……….…………………………….. 

  (นางสาวสุวรรณา  พรรัตนรังสี)            (นางสาวอรอัชฌา ศิริมงคลชัยกุล)       (นางสาววีรภัทรา  เอ่ียมวัฒน์) 



 
๕. เงื่อนไขเฉพาะ (Performance) (เงื่อนไขท่ีบริษัทควรมี/ปฏิบัติ)  

๑) อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า 
 ๒) รับประกันคุณภาพสินค้า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า 
 ๓) บริษัทสามารถให้แลกเปลี่ยนสินค้าก่อนหมดอายุ ๖ เดือน โดยทางผู้เสนอราคาไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่
โรงพยาบาล 
 ๔) มีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
 ๕) บริษัทจัดส่งสินค้าในคราวเดียวหรือเมื่อโรงพยาบาลต้องการ 
 ๖) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบหากมีปัญหาทางบริษัทยินยอมเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีที่แจ้งให้ทราบ 

๗) บริษัทไม่เคยติด backlist เรื่องส่งสินค้าไม่ทันหรือสินค้าไม่ได้คุณภาพ 
 
ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนเลือดผู้ป่วยเด็กโต ส าหรับฟอกเลือดต่อเนื่องเด็ก 24 ชั่วโมง (Pediatric 

Continuous Renal Replacement Therapy) รายการ Baby CRRT set. 
รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะกลาง                                                                           

ชุดสายสายยางประกอบการไหลเวียนเลือดผู้ป่วยเด็กเล็ก (baby) ส าหรับการฟอกเลือดต่อเนื่องเด็ก ๒๔ 
ชั่วโมง (continuous renal replacement thrapy) 

๑. ชื่อเวชภัณฑ์ ชุดสายสายยางประกอบการไหลเวียนเลือดเด็กเล็กส าหรับการฟอกเลือดต่อเนื่องเด็ก ๒๔ ชั่วโมง 
(continuous renal replacement therapy) 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือให้การรักษาดว้ยการบ าบัดทดแทนไตของผู้ป่วยโรคไตด้วยการฟอกเลือดต่อเนื่องเด็กเล็ก (infant    
     continuous renal replacement therapy) ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                                
 ๒) เพ่ือให้มีชุดสายส่งเลือดส าหรับการฟอกเลือดผู้ป่วยเด็กเพียงพอ                                                         
๓. คุณลักษณะท่ัวไป                                                                                                                      
 ๑) เป็นชุดสายยางประกอบการไหลเวียนเลือดผู้ป่วยเด็กเล็ก (น  าหนักน้อยกว่า ๑๐ กก.) ส าหรับการฟอกเลือด    
     ต่อเนื่องเด็ก                                                                                                                          
 ๒) เป็นชุดสายยางประกอบส าเร็จรูปง่ายต่อการประกอบเข้ากับเครื่องฟอกเลือดต่อเนื่องจ าเพาะส าหรับเครื่อง
แต ่    ละเครื่องของแต่ละบริษัท                                                                                                
 ๓) ใช้ได้กับเครื่องไตเทียมส าหรับฟอกเลือดต่อเนื่องที่มีโรงพยาบาล*                                                                 
*หมายเหตุ ขณะนี โรงพยาบาลมีเครื่องไตเทียมส าหรับฟอกเลือดต่อเนื่อง จ านวน ๒ เครื่อง คือ บริษัท Nikkiso 
และบริษัท Infomed ซ่ึงชุดสายสายยางประกอบการไหลเวียนเลือดมีความจ าเพาะกับแต่ละเครื่องไตเทียมส าหรับ
ฟอกเลือดต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

1……………………………………….…..         2………………………….…………………     3……….…………………………….. 

  (นางสาวสุวรรณา  พรรัตนรังสี)            (นางสาวอรอัชฌา ศิริมงคลชัยกุล)       (นางสาววีรภัทรา  เอ่ียมวัฒน์) 



๔.  คุณลักษณะเฉพาะ 
๑) ผลิตจากวัสดุเป็นสายยางและปลอดภัยต่อผู้ป่วยเมื่อใช้งาน 
๒) ชุดสายยาง ๑ ชุดสามารถใช้งานได้ทุก Mode ของการรักษาโดยวิธี Acute Blood Purification Therapy 
(SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, TPE และ HEMOPERFUSION) 
๓) ชุดสายยางมีสีเป็นตัวบ่งบอกเพ่ือง่ายต่อการประกอบเข้ากับเครื่อง 
๔) ชุดสายยางประกอบด้วย Pump Segment ทั งหมด ๔ ชุด ได้แก่ blood pump, ultrafiltration pump, 
pre dilution pump และ post dilution pump 
๕) ปริมาณของน  าในการไล่อากาศ (priming blood line volume) ๒๕ มิลลิลิตรส าหรับชุดสายยางส าหรับเด็กเล็ก 
๖) ชุดสายยางมี blood leak detector chamber ท าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วซึมของเลือด 
๗) ชุดสายยางมี chamber เพ่ือดักฟองอากาศ 
๘) ผ่านการท าลายเชื อโรคมาเรียบร้อยแล้ว บรรจุภาชนะท่ีปราศจากเชื อ สามารถเปิดใช้งานได้ทันที 

 ๕.  เงื่อนไขเฉพาะ (Performance) (เงื่อนไขท่ีบริษัทควรมี/ปฏิบัติ) 
๑)  ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมีหลักฐานยืนยัน 
๒)  ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบหากมีปัญหาทางบริษัทยินยอมเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีที่แจ้งให้ทราบ 
๓)  ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้โรงพยาบาล ต้องมีอายุการใช้งานนับจากวันผลิตไม่ต่ ากว่า ๑ ปี 

 
ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนเลือดผู้ป่วยเด็กโต ส าหรับฟอกเลือดต่อเนื่องเด็ก 24 ชั่วโมง (Pediatric 

Continuous Renal Replacement Therapy) รายการ Pecoopen hemafilter0.3 sqm. 
รายละเอียด คุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะกลาง                                                                              

ตัวกรองไตเทียมประสิทธิภาพสูงเด็กเล็กที่มีพื้นที่หน้าตัด ๐.๓ ส าหรับเครื่องฟอกเลือดต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง 
(continuous renal replacement therapy) 

๑. ชื่อเวชภัณฑ์ ตัวกรองไตเทียมประสิทธิภาพสูงเด็กเล็กที่มีพื นที่หน้าตัด ๐.๓ ส าหรับเครื่องฟอกเลือดต่อเนื่อง 
๒๔ ชั่วโมง (continuous renal replacement therapy) 
๒. วัตถุประสงค์   

๑) เพ่ือให้การรักษาด้วยการบ าบัดทดแทนไตของผู้ป่วยโรคไตเด็กด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) เพ่ือให้มีตัวกรองไตเทียมเพียงพอส าหรับการใช้งาน  

๓. คุณลักษณะท่ัวไป 
๑)  เป็นอุปกรณ์ก าจัดน  าส่วนเกินและของเสียออกจากระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกายโดยวิธีการ

รักษาแบบ Hemofiltration, Hemodiafiltration และ Hemodialysis 
๒) เป็นตัวกรองไตเทียมประสิทธิภาพสูง 
๓) สามารถใช้ได้กับเครื่องฟอกเลือดที่มีในโรงพยาบาล* 

*หมายเหตุ ขณะนี โรงพยาบาลมีเครื่องไตเทียมส าหรับฟอกเลือดต่อเนื่อง จ านวน ๒ เครื่อง คือ บริษัท Nikkiso 
และบริษัท Infomed 
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๔. คุณลักษณะเฉพาะ (เงื่อนไขท่ีบริษัทต้องมี/ปฏิบัติ)  

๑)  มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกเปลือกนอกเป็นวัสดุแข็งใส 
๒) มีพื นที่ผิวสัมผัสในการแลกเปลี่ยน ๐.๓ ตร. เมตร 
๓) ใช้ปริมาณของน  าในการไล่อากาศ (priming volume) ๒๘ – ๓๓  มิลลิลิตร 
๔) เส้นใย (fiber) หรือแผ่นกรอง (membrane) ผลิตจากวัสดุ Polyethersulfone 
๕) แผ่นกรอง (Membrane) สามารถทนต่อแรงดัน (Transmembrane pressure) ได้ ๖๐๐ มม.ปรอท 
๖) ผลิตภัณฑ์บรรจุเดี่ยวและผ่านการฆ่าเชื อ พร้อมใช้งานได้ทันที  

๕. เงื่อนไขเฉพาะ (Performance) (เงื่อนไขท่ีบริษัทควรมี/ปฏิบัติ)  
๑) อายุการใช้งานขณะส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า 

 ๒) รับประกันคุณภาพสินค้า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า 
 ๓) บริษัทสามารถให้แลกเปลี่ยนสินค้าก่อนหมดอายุ ๖ เดือน โดยทางผู้เสนอราคาไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่
โรงพยาบาล 
 ๔) มีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจ าหน่าย 
 ๕) บริษัทจัดส่งสินค้าในคราวเดียวหรือเมื่อโรงพยาบาลต้องการ 
 ๖) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบหากมีปัญหาทางบริษัทยินยอมเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีที่แจ้งให้ทราบ 

๗) บริษัทไม่เคยติด backlist เรื่องส่งสินค้าไม่ทันหรือสินค้าไม่ได้คุณภาพ 
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