
 

 

 

 

 

 

 

ร่างขอบเขตของงาน  

(Term of Reference: TOR) 

 

 

โครงการจัดหาเวชภัณฑท์างห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ 

แผน 67121 POCT ทดสอบน้้ำตำลในเลือดจำกปลำยนิ้ว  

ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปีงบประมาณ  (2567-2571) 

วงเงินงบประมาณ 26,599,900.00 บาท 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายที่1.2 
 

ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 

แผน 67121  POCT ทดสอบน้้ำตำลในเลือดจำกปลำยนิ้ว 
 
หน่วยงาน        : ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
                       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 
 1. ความเป็นมา  
 ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช     
มีภารกิจในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลรวมถึงการออกเยี่ยมบ้านชุมชนเขตเมืองในบริเวณที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลซึ่งในปัจจุบันมี
ผู้ป่วยเป็นจ านวนมากที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้ดี เช่น โรคเบาหวานซึ่งเป็น
โรคที่มีผู้ป่วยจ านวนมากและการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดที่ดีจะท าให้ป้องกันหรือลดความรุนแรงของ
อาการแทรกซ้อนได้ ทั้งนี้การตรวจน้ าตาลจากปลายนิ้วเป็นการตรวจติดตามที่ท าได้ง่าย รวดเร็ว และท าให้มี
การควบคุมระดับน้ าตาลที่ดี มีผู้ป่วยจ านวนมากที่ต้องได้รับการตรวจน้ าตาลปลายนิ้วเพ่ือติดตามการรักษา 
รวมถึงผู้ป่วยนอกในบางคลินิก เช่น คลินิกเบาหวาน ประกอบกับความต้องการตรวจน้ าตาลปลายนิ้วมีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่การรักษามาตรฐานของเครื่องมือ ระบบการควบคุมคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก ขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน ระบบจัดการข้อมูลผลการตรวจของผู้ป่วยและระบบการ
เรียกเก็บเงินยังท าไม่ได้ครบถ้วน จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงระบบการตรวจน้ าตาลปลายนิ้ว     
ณ จุดดูแลผู้ป่วย เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการที่เพ่ิมข้ึนและให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
 2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือตรวจวิเคราะห์หาระดับน้ าตาลในเลือดโดยการเจาะจากปลายนิ้ว ณ จุดดูแลผู้ป่วย  
               มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ได้ผลการตรวจสอดคล้องกับ  

                ห้องปฏิบัติการและลดเวลาที่ใช้ในการทดสอบ 
 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วย โดยใช้อุปกรณ์ (middle ware) 
               เชื่อมต่อเข้ากับระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ท าให้ลดการสูญเสีย 
               รายได้ของคณะฯ 

 2.3 ลดข้อผิดพลาดในกระบวนการต่างๆทั้งกระบวนการก่อนการวิเคราะห์ ขณะวิเคราะห์  
              และหลังการวิเคราะห์ 
 2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยเข้าสู่ระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
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  2.5 สามารถติดตามข้อผิดพลาดและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วย เนื่องจากสามารถทวนสอบได้ถึง 
             ข้อมูลของผู้ท าการทดสอบและผู้ป่วย 
  2.6 ลดขั้นตอนการท างานของพยาบาล 
  2.7 สามารถใช้อัตราก าลังเดิมได้ โดยบุคลากรในหน่วยเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา เป็นผู้ประสานงาน              
             ในระบบการตรวจน้ าตาลในเลือด ณ จุดดูแลผู้ป่วย และพยาบาลที่ท างานตามปกติ 
  2.8 สามารถขยายงานบริการสู่การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โดยระบบข้อมูลของผู้ป่วยและการคิดค่าใช้จ่าย  
             สามารถน ากลับมาเชื่อมต่อเข้าระบบสารสนเทศของคณะฯได้ 

 

 3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้ 
        แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน 
        ตามระเบียบของทางราชการ 
 3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคาอ่ืน และ/หรือต้อง      
       ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ประกาศประมูลซื้อ  
       ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
       ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

             3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
                   เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
    3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ 
                   แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
    3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                   ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ  
    3.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน            
                   สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
    3.8 เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับจ่ายและปฏิบัติตาม 
                  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า   
                  และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ   

      พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555) โดยเคร่งครัด  
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   4. คุณสมบัติทั่วไป 
4.1 เป็นแถบทดสอบน้ าตาลกลูโคส ณ จุดดูแลผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์และระบบการตรวจน้ าตาลในเลือด  
     (Point of care Testing: Glucose) จ านวน 1,329,995 ชิ้น 
4.2 เชื่อมต่อข้อมูลการตรวจวิเคราะห์และการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเข้าสู่ระบบสารสนเทศของ 
     คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (HIS) รวมถึงการด าเนินการของระบบในกรณีท่ีมีปัญหาข้อผิดพลาด      
     (Error) ในระบบที่เกี่ยวข้อง (error and exception handling) ด้วยและจะต้องมีระบบการจัดการ  
     และเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ฯ 
4.3 มีสารควบคุมคุณภาพภายใน  
4.4 มีสารทดสอบ Linearity ส าหรับอุปกรณ์ทุกเครื่อง โดยต้องมีการทดสอบ Linearity  
     เครื่องตรวจน้ าตาลปลายนิ้วอย่างน้อย 20 % จากจ านวนเครื่องทั้งหมดก่อนการส่งมอบสินค้า  
4.5 มีการพัฒนาระบบหรืออุปกรณ์ในทุก ๆ ปี 
4.6 มีการจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ เช่น เข็มส าหรับเจาะเลือดปลายนิ้ว แบตเตอรี่ในอุปกรณ์การตรวจ  
    ให้แก่ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพ่ิมเติม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จนสิ้นสุดโครงการ 
 
 5. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค 
              แถบทดสอบน้ าตาลกลูโคสจากปลายนิ้ว ณ จุดดูแลผู้ป่วย มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    5.1 แถบทดสอบฯมีวันหมดอายุระบุไว้อย่างน้อย 1 ปี บนภาชนะ ณ วันที่ส่งมอบสินค้า                    
         ในกรณีที่ตัวอย่าง ทดสอบฯหลายชิ้นอยู่ในภาชนะบรรจุเดียวกันนั้น ภายหลังเปิดภาชนะบรรจุ  
         ต้องมีอายุใช้งานได้จริงตามวันที่ระบุไว้บนภาชนะบรรจุ หรืออย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน 
    5.2 แถบทดสอบฯใช้หลักการ Electrochemical หรือ Photometry ผ่านปฏิกิริยา Glucose    
         Dehydrogenase หรือ Modified Glucose Oxidase หรือ Glucose Oxidase 
    5.3 ตรวจวัดสิ่งส่งตรวจจากปลายนิ้ว (Capillary Blood), เส้นเลือดด า (Venous Blood), เส้นเลือดแดง   
         (Arterial Blood), และเลือดจากเด็กแรกเกิด (Neonate) ปริมาตรไม่เกิน 2 ไมโครลิตร และใช้เวลา   
         ในการตรวจวิเคราะห์ไม่เกิน 10 วินาที 
    5.4 ไม่มีสารรบกวนจาก O2, maltose และ galactose ที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 mg/dl  
    5.5 ตรวจวัดระดับน้ าตาล (plasma calibration) สามารถอ่านค่าได้ในช่วงระหว่าง 20 – 600 mg/dl  
         หรือ กว้างกว่า 
    5.6 แถบทดสอบฯให้พิสัยการวัดที่ถูกต้องที่ Hematocrit 20 – 60 % หรือกว้างกว่า 
    5.7 Lot ของแถบทดสอบฯไม่เกินปีละ 2 Lot 
    5.8 แถบทดสอบฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15197 หรือ New ISO 15197 หรือมาตรฐาน  
         ISO 15197:2013 ครอบคลุมระบบทดสอบน้ าตาลปลายนิ้วทั้งตัวเครื่องและแถบทดสอบ 
  5.9 สารควบคุมคุณภาพที่ใช้งานร่วมกับแถบทดสอบระดับน้ าตาลต้องมีเอกสารแสดงการสอบย้อนกลับ   
       (Traceability) ไปถึง NIST standard หรือ CDC หรือมาตรฐานเทียบเท่า 
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 6. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
 6.1 ตัวอุปกรณ์ตรวจน้ าตาลปลายนิ้ว ณ จุดดูแลผู้ป่วย จ านวน 100 เครื่อง หรือตามสถาณการณ์กรณีท่ี             
      คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มีความต้องการเพ่ิมขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  
 6.2 อุปกรณ์ตรวจน้ าตาลกลูโคสจากปลายนิ้ว ณ จุดดูแลผู้ป่วย มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  6.2.1 ตัวอุปกรณ์ตรวจสามารถตั้งเวลาส าหรับการท า QC ได้ เช่น ทุก 24 ชั่วโมง หรอื 1 วัน เป็นต้น   
          และสามารถตั้งค่าให้ล็อคหรือไม่ล็อคระบบได้เมื่อ QC ไม่ผ่าน 
  6.2.2 ระยะเวลาในการตรวจวัดไม่เกิน 10 วินาที 
  6.2.3 ตัวอุปกรณ์มีหน้าจอแบบ touch screen หรือมีปุ่มกดส าหรับใส่ข้อมูล 
  6.2.4 ควบคุมการตรวจวัดประจ าวันด้วยน้ ายาควบคุมคุณภาพภายใน 2 ระดับขึ้นไป 
  6.2.5 ควบคุมคุณภาพ Linearity test ด้วยน้ ายาควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 5 ระดับ 

6.2.6 ตัวอุปกรณ์อาจมีแบตเตอรี่แบบชาร์ตในตัวชนิด Lithium (Rechargeable) โดยไม่จ าเป็นต้อง   
            เปลี่ยนแบตเตอรี่ออกจากตัวอุปกรณ์ หรือสามารถใช้ได้กับไฟฟ้าในประเทศไทย                           
            แรงดันอยู่ระหว่าง 220 – 240 โวลท์ 50 เฮิร์ท หรือใช้ได้ทั้งสองอย่างและสามารถใช้งานโดย 
            ไม่ต้องชาร์ตได้ 6-8 ชั่วโมง (1-ผลัดเวรพยาบาล) ในกรณีที่แบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้            
            ถึง 6 ชั่วโมง ให้มีอุปกรณ์ standbyเป็นจ านวนเครื่องที่มากข้ึนต่อ 1 จุดดูแลผู้ป่วย  
            เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 1 ผลัดเวรพยาบาล โดยไม่ต้องชาร์ตแบตเตอรี่ 

                  6.2.7 ตัวอุปกรณ์ตรวจมีความสามารถเชื่อมต่อกับระบบผ่าน LAN หรือ สัญญาณ Wi-Fi โดยอปุกรณ์  
                          Wi-Fi อาจรวมตัวอยู่ในตัวของตัวอุปกรณ์ (Build-in) หรือเป็นระบบ Near Field Communication  
                          (NFC)  

              6.2.8 ตัวอุปกรณ์ตรวจสามารถสแกนบาร์โค้ด แบบ 1 มิติ (Barcode) และ/หรือ 2 มิติ (QR code) ได้ 
         6.2.9 มีระบบบันทึกต่ออุปกรณ์ ดังนี้ 

                6.2.9.1 ข้อมูลน้ าตาลของผู้ป่วย จ านวน 100 tests ขึ้นไป ในกรณีท่ีตัวอุปกรณ์ตรวจไม่สามารถ  
                           บันทึกข้อมูลได้ถึง100 tests ให้มีตัวอุปกรณ์ standby เป็นจ านวนเครื่องที่มากขึ้น             
                           ต่อ 1 จุด ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้นับรวมแล้วสามารถบันทึกข้อมูลได้พร้อมกัน 100 tests 
                6.2.9.2 ข้อมูล QC จ านวน 30 ค่า ขึ้นไป (2 ระดับ, 15 วัน) ในกรณีที่ตัวอุปกรณ์ตรวจไม่สามารถ 
                           บันทึกข้อมูล QC ได้ถึง 30 ค่า ให้มีตัวอุปกรณ์ standby เป็นจ านวนเครื่องที่มากขึ้น 
                           ต่อ 1 จุดดูแลผู้ป่วย เพื่อให้นับรวมแล้วสามารถบันทึกข้อมูลได้ตามก าหนด 
                6.2.9.3 ข้อมูลจ านวนผู้ใช้งาน (Users) ต้องมีไม่ต่ ากว่า 500 ราย  

                 6.2.10 มีตัวอุปกรณ์ตรวจส ารองอยู่ที่หน่วยเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา                               
                          คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อย่างน้อย 10% ของจ านวนอุปกรณ์ทั้งหมด เช่น มีอุปกรณ์ 
                        ตรวจน้ าตาลปลายนิ้วทั้งหมด 40 เครื่อง จะต้องมีอุปกรณ์ตรวจส ารองจ านวน 4 เครื่อง เป็นต้น 

                6.2.11 ตัวอุปกรณ์ตรวจสามารถแสดงผลดังต่อไปนี้ได้ 
                   6.2.11.1 มีการเตือนผู้ใช้งานเมื่อค่าที่วัดได้ผิดปกติหรือค่าวิกฤติ เช่น ไฟกระพริบ, Highlight, 
                                 เสียงเตือน, สัญลักษณ์แสดงค่า ต่ า / สูง หรือตัวอักษร/ตัวเลขกระพริบ 
                   6.2.11.2 มีระบบเตือนเมื่อตัวอุปกรณ์ตรวจมีการท างานขัดข้อง 
                   6.2.11.3 ตัวอุปกรณ์ตรวจมีการเตือนเมื่อปริมาณเลือดไม่พอส าหรับการตรวจ      
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6.3 ระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management system) 
 6.3.1 โปรแกรมบริหารจัดการเป็นระบบ Web-Based ซึ่งท าให้มีความสะดวกในการใช้งาน และ 
             สามารถแสดงการรายงานข้อมูลการควบคุมคุณภาพภายในและภายนอกและข้อมูลการตรวจที่ได้  
             จากเครื่องตรวจน้ าตาลปลายนิ้วได ้
    6.3.2 โปรแกรม Middleware เป็นระบบเปิด (open system) สามารถเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ตรวจ  
             POCT ได้หลายชนิด เช่น ตัวอุปกรณ์ตรวจน้ าตาลปลายนิ้ว ตัวอุปกรณ์ตรวจการแข็งตัวของเลือด  
             ตัวอุปกรณ์ตรวจ cardiac marker  ตัวอุปกรณ์ตรวจ Blood gas เป็นต้น 
    6.3.3 บริษัทมีแผนการพัฒนาระบบ software ให้เป็นรุ่นล่าสุด โดยมีการ Upgrade มาอย่างมาก 
             ไม่เกิน 2 ป ี
    6.3.4 มีทีมท างานด้านสารสนเทศของระบบและตัวอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือด 
             จากปลายนิ้วโดยเฉพาะ ที่สามารถให้ข้อมูลและแก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศและเครื่องมือได้ 

      6.3.5 สามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (HIS) ที่ใช้อยู่ได้ 
                       เช่น ส่งข้อมูลผลการตรวจน้ าตาลปลายนิ้วและคิดค่าบริการ เป็นต้น พร้อมใช้งานได้จริง  
                       ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

    6.3.6 อุปกรณ์ Hardware ที่จ าเป็นส าหรับระบบบริหารจัดการการตรวจน้ าตาลปลายนิ้ว ณ จุดดูแลผู้ป่วย  
             ต้องมีการเตรียมให้เพียงพอต่อการใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 

               6.3.6.1 อุปกรณ์ท่ีส าหรับการเชื่อมต่อสัญญาณ เช่น สาย LAN ส าหรับการต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์ 
                           ตรวจปลายนิ้ว,Server, เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์              
           6.3.6.2 ระบบการพิมพ์บาร์โค้ดส าหรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ที่ต้องใช้เครื่องตรวจน้ าตาลปลายนิ้ว 
                            ในการอ่านบาร์โค้ด โดยเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมอุปกรณ์และ material  
                            ที่ต้องใช้ทั้งหมด ทางบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาให้เพียงพอและมีทีมดูแลรักษา 
                            อุปกรณ์ทุกชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับทางคณะแพทยศาสตร์ฯ และอุปกรณ์ท้ังหมด  

                     จะต้องตั้งอยู่ในสถานที่ 2 จุด คือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา 

 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล ใช้กับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 
     คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
boost หรือ Max boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จ านวน 1 หน่วย 

-  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1  TB หรือ ชนิด Solid 

State Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250  GB จ านวน 1 หน่วย 
-  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
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-  มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือ ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อแบบ  HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า     

 แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth 

 Sticker ที่ใช้ส าหรับพิมพ์บาร์โค้ดต้องสามารถ ทนน้ าและสารเคมีได้ ไม่หลุดลอกได้ง่าย และมีให้เพียงพอ 
    ต่อการใช้งาน 

6.3.7 ระบบการเชื่อมต่อสามารถสร้างCodeชั่วคราวเพื่อรองรับการท า Hospital Number (HN) สมมุติ 
         ให้รองรับข้อมูลในระบบโรงพยาบาลได้ 

    6.3.8 อุปกรณ์ในรายการ ตามข้อ 6.3.6 ถือเป็นเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย โดยต้องด าเนินการจัดหา 
ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซม/แก้ไข หรือจัดหาทดแทน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขาย 

 6.4 เข็มเจาะปลายนิ้ว โดยที่เข็มต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
     6.4.1 เป็นเข็มชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งท้ังอัน (Single Use) เพ่ือลดการติดเชื้อข้าม (Cross infection)  
              และเป็นไปตามแนวทาง Patient Safety และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล  
              เช่น มี CE mark รับรอง ต้องมีการแสดงหลักฐานประกอบด้วย 

6.4.2 เข็มควรมีขนาดระหว่าง 23G – 28G เพ่ือลดความเจ็บจากการเจาะปลายนิ้ว 
 

7. คุณลักษณะทางด้านการวางระบบเชื่อมต่อกับทางโรงพยาบาล  
7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
7.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 10 แกนหลัก (10 core) หรือดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
7.1.2 แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 
7.1.3 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ 
          Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 13 MB 
7.1.4 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
7.1.5 สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5  
7.1.6 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า  

        10,000 รอบต่อนาที ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า   
    ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

7.1.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
        จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

7.1.8 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 
7.1.9 มีรางส าหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายร่วมกับตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

มาตรฐาน 
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7.1.10 สนับสนุนการติดตั้งหน่วยประมวลผล GPUs แบบ Single-wide GPUs  
           จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วย หรือ แบบ Double-wide GPUs จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
7.1.11  สนับสนุนการติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบวินโดวส์ Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux 

     ได้เป็นอย่างน้อย ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

7.1.12  มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
 จ านวน 1 หน่วย 

7.1.13 ในกรณีที่ผู้รับจ้างแก้ไขปัญหาผ่านการเข้าถึงทางไกลระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน(VPN) เพ่ือ
เข้าถึงระบบ หรือคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(ถ้ามี) ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดหาโฮสต์ตัวกลางหรือ เกต
เวย์ (Jump Host) โดยมีรายละเอียด 2 รูปแบบ/ชนิด เพ่ือให้ผู้ขายเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งส่ง
มอบในวันตามสัญญา ดังนี้ 

7.1.13.1 แบบ/ชนิดที่ 1 Micro Form Factor พร้อมถาดติดตั้งขนาด 1 U อย่างน้อย 1 ชุด 
7.1.13.2 มี CPU เป็นแบบ Core i5 จ านวนไม่น้อยกว่า 6-Core หรือดีกว่า มีความเร็ว 2.50 GHz  
              และมี Max Turbo Frequency ที่ 4.0 GHz หรือดีกว่า 

7.1.13.3 มีหน่วยความจ าเป็นแบบ DDR5 ที่ความเร็ว 4800 MHz หรือดีกว่า 
              ขนาดหน่วยความจ ารวมไม่น้อยกว่า 16 GB 

7.1.13.4  มี Network Interface Device ความเร็วไม่น้อยกว่า 1 Gbps จ านวน 1 หน่วย 
7.1.13.5  มีฮาร์ดดิสก์แบบ SSD ขนาด 256 GB หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
7.1.13.6  มี Adapter จ่ายไฟ (Power Adapter) ขนาดไม่น้อยกว่า 170 Watt 
7.1.13.7  มีระบบปฏิบัติการแบบ Microsoft Windows 11 Pro หรือ Linux หรือ Unix และเป็น 
              ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
7.1.13.8 มีถาดเพ่ือติดตั้งใน Rack ขนาดไม่เกิน 1U ที่เป็นขนาดมาตรฐาน 
7.1.13.9 ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti-Virus)  และเป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

          แบบ/ชนิดที่ 2 Server Type Rack อย่างน้อย 1 ชุด มีคุณสมบัติเทียบเท่า 
          หรือดีกว่าในข้อ 7.1.13.1 (แบบ/ชนิดที่ 1)  

7.1.13.10  ผู้ขายต้องส่งมอบพร้อมติดตั้งใช้งานหลังจากลงนามสัญญาภายใน 120 วัน  
7.1.13.11  อุปกรณ์ในรายการ ตามข้อ 7.1.13 ถือเป็นเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย โดยต้องด าเนินการ

จัดหาดูแลบ ารุงรักษา ซ่อมแซม/แก้ไข หรือจัดหาทดแทนให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขาย 
7.1.14  การใช้งานอุปกรณ์ที่เสนอเป็นไปตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement       
         : SLA 99) ในกรณีที่ใช้งานอุปกรณ์ไม่ได้เกินกว่าที่ก าหนด หากเกินก าหนดจะถูกปรับ  
        อัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน 
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8. การรักษาความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล Non-Disclosure  
    Agreement (NDA) รายละเอียดดังนี้  

8.1 ไม่เปิดเผยข้อมูลส าคัญของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ต่อสาธารณะหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการใด ๆ แม้ว่าอยู่ในหน้าที่รับผิดชอบก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งการของคณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

8.2 รักษาข้อมูลสารสนเทศส าคัญขององค์กร อาทิ ข้อมูลรายชื่อลูกค้าของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ถือครอง เอกสารลับ หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
ต่อ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

8.3 ไม่ละเมิดสิทธิและการเป็นเจ้าของผลงาน บริษัทฯ ถือเป็นผู้มีสิทธิและเป็นเจ้าของผลงานนั้น (หาก
ข้อมูลนั้นเป็นของบริษัทฯ หรือท าในเวลางานที่บริษัทฯ จ้ างงาน) สิทธิถือว่าเป็นของ คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเว้นกรณีที่ลักษณะการสร้างผลงานไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
บริษัทฯ สิทธิของผลงานนั้นถือว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของผู้ลงนามในสัญญานี้โดยชอบ  

8.4 ในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลความลับตามความจ าเป็นตามหน้าที่ ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูล
ความลับดังกล่าวของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลก่อน โดยความจ าเป็นในลักษณะนี้ประกอบด้วย 
3 กรณีคือ กรณีที่ 1 เมื่อศาลสั่งให้เปิดเผยเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือกรณีที่ 2 เมื่อ องค์กร และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายนอกที่มีอ านาจในการตรวจสอบตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเข้ามาตรวจสอบบริษัทฯ      
กรณีท่ี 3 เมื่อต้องด าเนินการเปิดเผยเพ่ือผลประโยชน์ ของบริษัทฯ ด้านการบริหารกิจการ 

8.5 หากคู่สัญญามีการว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง ในการท างานให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จะต้อง
ควบคุมให้ผู้ขายปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และกระบวนการที่
เกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อย่างเคร่งครัด 

8.6 ผู้ขายถือเป็นผู้ควบคุมและรับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด หากผู้ขายหรือบริวารฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ในข้อใด
ข้อหนึ่ง ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายทั้ง
ปวงที่เกิดขึ้นแก่ผู้ซื้อหรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับความเสียหายจากการฝ่าฝืนดังกล่าว และผู้ซื้ออาจไม่ท า
สัญญาซื้อขายหรือว่าจ้างใด ๆ กับผู้ขายในก าหนดเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นสมควร ทั้งนี้ตามแต่ความหนัก
เบาและพฤติกรรมแห่งการฝ่าฝืนและผลแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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9. ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
9.1 ต้องตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและทรัพย์สินรวมทั้งความปลอดภัยของบุคลากรของ  

ผู้ซื้อ ในระหว่างที่ท างานให้กับผู้ซื้ออย่างเคร่งครัด 
9.2 หากมีการว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง ในการท างานให้กับผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องควบคุมให้ผู้รับจ้างช่วงปฏิบัติตาม

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องของผู้ซื้อ 
อย่างเคร่งครัด 

9.3 ผู้ขายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการไม่เปิดเผยความลับ รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืนหรือข้อก าหนดต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการไม่เปิดเผยความลับของข้อมูลส าคัญของผู้ซื้อ 

9.4 ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานผู้ขายต้องยินยอมให้ผู้ซื้อตรวจสอบการท างานได้โดยไม่มีเงื่อนไข 
9.5 ผู้ซื้อไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์ประมวลผลหรือสื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ใช่ของผู้ซื้อ มาต่อเชื่อมเข้ากับระบบ

เครือข่ายสื่อสารของผู้ซื้อโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ซื้อ โดยเครื่องที่ได้รับอนุญาตต้ อง
ต่อเชื่อมในต าแหน่งที่ระบุไว้เท่านั้น 

9.6 ข้อมูลและสื่อบันทึกข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในล าดับชั้นความลับขึ้นไป ห้ามไม่ให้น าออกไปใช้งานโดยไม่ได้ 
รับอนุญาตจากผู้ซื้อ โดยเด็ดขาด 

9.7 ผู้ซื้อไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของผู้ซื้อ โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยการด าเนิ นการ
ดังกล่าวผู้ซื้อจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตาม ควบคุมทุกครั้ง 

9.8 การพัฒนาระบบงาน การติดตั้งและการทดสอบระบบ ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารของผู้ซื้อต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ซื้อ และต้องใช้งานพอร์ตสื่อสาร (Service Port) ที่ก าหนดให้เท่านั้น 

9.9 ไม่อนุญาตให้ติดตั้งหรือเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตหรือเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้งาน
ตามโครงการที่ผู้ซื้อ ไปยังเครือข่ายสื่อสารภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาต 

9.10 ซอฟต์แวร์ทุกประเภทที่น ามาใช้กับงานกับผู้ซื้อ ต้องมีลิขสิทธิ์ใช้งานถูกต้องตามกฎหมายและต้องไม่
มีโปรแกรมแอบแฝงหรือโปรแกรมมุ่งร้ายใด ๆ ฝังตัวอยู่และหากผู้ซื้อตรวจสอบพบว่ามีโปรแกรม
ดังกล่าว  และได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบงานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสาร
ของผู้ซื้อผู้ขายต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

9.11 ห้ามน าบุคคลภายนอกที่ไม่มีรายชื่อ นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ต่อผู้ซื้อ เข้าพ้ืนที่ควบคุมความ
ปลอดภัยโดยเด็ดขาด 

9.12 ต้องปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ผู้ซื้อก าหนดเท่านั้น หากต้องการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อ่ืนที่นอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ซื้อก่อนทุกครั้ง 
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10. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
10.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีการบริการบ ารุงรักษาและซ่อมกรณีเครื่องขัดข้องตลอดระยะเวลาการใช้งาน  
        และเพ่ือให้เครื่องสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการจัดท าตารางเวลาบ ารุงรักษาตลอด 
        อายุสัญญา โดยทางโรงพยาบาลไม่เสียค่าใช้จ่าย 
10.2 ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ ายในการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 

วชิรพยาบาล (HIS)  และหากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเชื่อมต่อในอนาคต ผู้ยื่นข้อเสนอเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อทั้งหมด 

10.3 หลังติดตั้งผู้ยื่นข้อเสนอต้องท าการทวนสอบเครื่องว่าใช้งานได้จริง หรือท าการทวนสอบเครื่อง 
  ตามมาตรฐานหรือตามท่ีผู้ใช้งานเห็นควรและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

10.4 เครื่องตรวจวิเคราะห์ที่น ามาติดตั้งต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยน าไปติดตั้งใช้งานที่ใดมาก่อน  หากเกิด
กรณีเครื่องตรวจวิเคราะห์เสียหาย และมีการซ่อมบ ารุงผู้ยื่นข้อเสนอเป็นต้องผู้รับผิดชอบค่า ใช้จ่าย
ทั้งหมด 

10.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีการจัดอบรมการใช้งานเครื่องโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจากบริษัทและมี
เอกสารยืนยัน (Certified Training) ในเครื่องมือที่เก่ียวข้อง 

10.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาทั้งเครื่องตรวจวิ เคราะห์ 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และระบบสารสนเทศ รวมถึงการมาซ่อมแซมได้ตลอด 24 ชั่วโมง/7 วัน ตามความ
เร่งด่วนและการร้องขอจากผู้ใช้บริการ และแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง รวมถึงมี
อะไหล่ที่จ าเป็นส ารองได้ตลอดเวลา เพ่ือให้การซ่อมแซมแก้ปัญหาเครื่องสามารถท าได้ในทันที และมี
บริการ call center กรณีฉุกเฉินซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทางโรงพยาบาลไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ 

10.7 ในกรณีที่เกิดปัญหาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลจะต้องสามารถส ารองข้อมูลและกู้คืนระบบได้ โดย
ระบบที่ส าคัญตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลก าหนด สามารถจัดการได้ภายใน 4 ชั่วโมง และ 
ระบบทั่วไปตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลก าหนด สามารถจัดการได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่มี
การคิดค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติมกับทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

10.8 กรณีเครื่องตรวจวิเคราะห์หรือชุดอุปกรณ์ในการตรวจช ารุดเสียหายรวมถึง การตรวจค่ าต่างๆ แล้วเกิด
การ Error ระหว่างตรวจ อันเกิดความผิดพลาดจากอุปกรณ์และชุดตรวจของบริษัทผู้ผลิตเอง              
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชุดตรวจ รวมถึงการซ่อมบ ารุงต่างๆ ทั้งหมดโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  

10.9 ผู้ยื่นข้อเสนอมีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และประเมินความสามารถเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องตรวจ
วิเคราะห์ให้แก่เจ้าหน้าที่ อย่างสม่ าเสมอ โดยทางโรงพยาบาลไม่เสียค่าใช้จ่าย 

10.10 ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกระบวนการทวนสอบ Test Verification           
  ตามมาตรฐานรวมถึงการท า Correlation ระหว่างเครื่องมือ 

10.11  ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดหา calibration, quality control Material  
 น้ ายา accessory และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบในการท างานกับเครื่องตรวจน้ าตาลปลายนิ้ว 
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10.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหา IQC material ให้ครอบคลุมรายการทดสอบท่ีเปิดให้บริการและให้มี 
เพียงพอใช้งานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

10.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องตรวจวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศ 
ฝ่ายขายและช่างซ่อมบ ารุง เข้าร่วมประชุมปรึกษา และแก้ไขปัญหา QC Management 
 อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส หรือ ตามท่ีทางห้องปฏิบัติการร้องขอ 

10.14  ผู้ยื่นข้อเสนอจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพโดยองค์กรภายนอกที่ได้
มาตรฐาน 

10.15  ในระหว่างสัญญา หากบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอมีเทคโนโลยีหรือเครื่องตรวจวิเคราะห์รุ่นใหม่ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน หรือปริมาณงานหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบหรือเครื่องที่บริษัทน ามาวางอยู่เดิม 
ทางผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องให้ตามที่โรงพยาบาลร้องขอและรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดในกระบวนการ
ทวนสอบ Test Verification ตามมาตรฐาน รวมถึงการท า Correlation ระหว่างเครื่องมือ 

10.16  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท าการปรับปรุง (Upgrade) โปรแกรมควบคุมการท างานทั้งหมดให้ตลอดอายุ 
การใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

10.17 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนอย่างน้อย 1 ชุดต่อจุดดูแลผู้ป่วย 
10.18 มีช่างผู้ช านาญสามารถซ่อมบ ารุงรักษาตัวอุปกรณ์ตรวจได้ โดยได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต 
10.19 มีการสนับสนุนค่าเข้าร่วมโปรแกรมควบคุมคุณภาพโดยองค์กรภายนอก (EQA) เช่น CAP และมีการ

สนับสนุนแถบตรวจวิเคราะห์จ านวนอย่างน้อย 1 กล่องต่อ lot ที่ส่งมายังโรงพยาบาล เพ่ือใช้ส าหรับ
ท าการทดสอบเครื่องตรวจน้ าตาลปลายนิ้วที่มีปัญหาระหว่างการใช้งานในเบื้องต้น 

10.20 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบ POCT เข้ากับระบบ HIS หรือ LIS เป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย 
10.21 หลังจากรับมอบสินค้า ระหว่างการใช้งาน ผู้ใช้งานจะมีการประเมินผู้ขายอย่างน้อยทุก 3 เดือน ใน

กรณีท่ีคะแนนประเมินเฉลี่ยตลอดปี (หรือจนกว่าสินค้าที่ซ้ือจะหมด) ได้คะแนนต่ ากว่า 75% หรือมี
การรายงานความเสี่ยงขั้นรุนแรงที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบน้ าตาลกลูโคสจากปลายนิ้ว ณ จุด
ดูแลผู้ป่วย โดยไม่ได้รับการแก้ไข ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วยหรือกับทางคณะแพทยศาสตร์ฯ 
ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และทางคณะแพทยศาสตร์ฯสามารถบอกเลิกสัญญาได้ 

10.22 หากจุดดูแลผู้ป่วยใดที่มีจ านวนการตรวจน้ าตาลปลายนิ้วค่อนข้างน้อย ทางผู้ขายยินดีจะสนับสนุนตัว
อุปกรณ์ตรวจแบบพกพาที่ไม่ได้เชื่อมต่อระบบ ตามความต้องการใช้งานจริงของคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล 

10.23 ผู้ขายต้องมีการท า method verification: precision และ accuracy ของแถบทดสอบน้ าตาล
กลูโคสจากปลายนิ้ว โดยผลที่ได้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนการประมูล กรณีท่ีผลที่ได้ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล 

10.24 ในระหว่างด าเนินการหากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารด าเนินการได้ตามที่ก าหนดในสัญญา  
    คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะด าเนินการตักเตือน เรียกเก็บ  

    ค่าปรบั(ร้อยละ 0.20 ของจ านวนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ) และหรือยกเลิกสัญญากับผู้ยื่นข้อเสนอ 

    ที่ได้รับการท าสัญญาได้ 

10.25 ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอไว้แล้วไม่ได้ 
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 12. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2571 

 13. ระยะเวลาส่งมอบของ 
 ผู้ชนะการประมูลจะต้องก าหนดส่งมอบของ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 
     13.1 งวดที่ 1 ส่งมอบแถบทดสอบน้ าตาลกลูโคสจากปลายนิ้ว ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี  
             บนภาชนะบรรจุ จ านวน 1 Lot พร้อมอุปกรณ์ตรวจน้ าตาลปลายนิ้ว ระบบการบริหารจัดการข้อมูล   
             เข็มเจาะปลายนิ้ว คู่มือการใช้งานข้อมูลแสดงการท า linearity ภายใน 120 วัน  
             นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
     13.2 งวดที่ 2 ส่งมอบแถบทดสอบน้ าตาลกลูโคสจากปลายนิ้ว ที่มีอายุการใช้งานมากว่า 1 ปี  
             อีกจ านวน 1 Lot พร้อมเอกสารยืนยันการอบรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ภายใน 180 วัน  
             นับถัดจากวันส่งของงวดที่ 1 หรือเมื่อแถบทดสอบน้ าตาลกลูโคสจากปลายนิ้ว งวดที่1  
             เหลือน้อยกว่า 40,000 ชิ้น 
 
 14. วงเงินในการจัดหา 
 ภายในวงเงิน 26,599,900.00 บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

 ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ไว้ด้วยแล้ว  โดยใช้งบจากรายได้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
 
 15. การรับประกัน 
     15.1 รับประกันคุณภาพสินค้าอย่างน้อย 2 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการรับตรวจรับพัสดุรับมอบสินค้า 
     15.2 ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาท าการดูแลและบ ารุงรักษาตัวอุปกรณ์ตรวจอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
            ในระยะเวลาประกันสินค้า 
     15.3 มีการเปรียบเทียบค่าน้ าตาลของตัวอุปกรณ์ตรวจน้ าตาลปลายนิ้วกับค่าที่ตรวจได้จาก 
            ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด  
            อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
     15.4 มีการท า Linearity อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 16. การฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
     16.1 ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ผู้ช านาญมาท าการสาธิตแนะน าวิธีการใช้งานตัวอุปกรณ์ตรวจโดย 
            ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น โดยต้องสอนและฝึกให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้งานได้ถูกต้องก่อนมีการรับ 
            มอบสินค้า ระยะเวลาภายใน 2 เดือน ก่อนรับมอบเครื่อง 
     16.2 ระบบบริหารจัดการ POCT ต้องมีระบบการฝึกการอบรมผู้ใช้งานโดยส าหรับผู้ใช้ครั้งแรกต้องจัดการ 
            อบรมแบบฝึกปฏิบัติจริงส าหรับผู้ที่เคยผ่านการใช้งานแล้วต้องมีการอบรมแบบต่อเนื่องและต่ออายุ 
            การใช้งานให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยอาจผ่านทางระบบสารสนเทศ (E-learning) ได้ โดยระบบการ  
           ฝึกอบรมและการต่ออายุนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการและสามารถเข้าถึงได้จากจุดที่มีการ  
           ปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบ POCT รวมถึงมีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
           ห้องปฏิบัติการในการดูแลโปรแกรมควบคุมระบบคุณภาพ QC อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้ง 
           มีการประเมินผู้ใช้งานว่าผ่านเกณฑ ์
      16.3 มีการจัดเจ้าหน้าที่มาประเมินผล QC ให้กบัพยาบาลในแต่ละจุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
      16.4 มีการจัดการอบรมให้แก่ผู้มีสิทธิตรวจน้ าตาลปลายนิ้วให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและประสานงาน 
            ในระบบ พร้อมทั้งทดสอบความรู้ว่า มีคุณสมบัติในการท างานในระบบนี้ได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 17.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
งานเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 
 18. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดย
เปิดเผย 
  681 ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถนนสามนเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กทม. 10300 
โทร. 02-2443136 
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณา  
หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance) 

1. ด้านราคา : น้ าหนัก 20 
2. ด้านประสิทธิภาพ: น้ าหนัก 80 

ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

น้ าหนัก 

1. ด้านราคา 20  20 

2. 
 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 
 
 

เกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย 
จ านวน reference site ของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่มีการใช้งาน 
POCT การทดสอบน้ าตาลในเลือดจากปลายนิ้วและใช้งาน
ได้จริง ในเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (UHosNet) ขนาดใหญ่ของประเทศไทย 
2.1.1 มีมากกว่าหรือเท่ากับ 5 โรงพยาบาล 
2.1.2 มี 2 – 4 โรงพยาบาล  
2.1.3 มีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 โรงพยาบาล 
 

ผลการทดสอบประเมินประสิทธิภาพ 
 ผลการทดสอบความถูกต้อง (Accuracy) และ ความ
แม่นย า (Precision) 
   1. ผลการทดสอบเปรียบเทียบ Capillary blood 
glucose กับเครื่องมืออ้างอิง 

ระดับ glucose Within ± 15 mg/dL 
< 100 mg/dL          ≥ 95 % 

ระดับ glucose Within ± 15 % 

≥ 100 mg/dL          ≥ 95 % 
 

   2. มีผลการทดสอบ Within run/ Repeatability ที่มีค่า 
Coefficient of Variation (%CV) ไม่เกิน 5 
   2.2.1 มีผลการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทุกข้อ 
   2.2.2 มีผลการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 1 ข้อ  
   2.2.3 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณา (ต่อ) 
หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance) 

1. ด้านราคา : น้ าหนัก 20 
2. ด้านประสิทธิภาพ: น้ าหนัก 80 

ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

น้ าหนัก 

2. 
 
 
2.3 

 
 

 

 
2.4 

 
 
 
 
 
 

 
2.5 

 
 
 
 
 

2.6 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
 
มาตรฐานที่ได้รับรอง 
2.3.1 US FDA และ CE Mark 
2.3.2 US FDA หรือ CE Mark 
2.3.3 มาตรฐานอ่ืนๆ 
 

สารรบกวนการตรวจวิเคราะห์ 
1. น้ าตาล maltose 
2. น้ าตาล galactose ≤ 10 mg/dl 
3. Oxygen 
2.4.1 ไม่มีปัจจัยรบกวน 
2.4.2 มีปัจจัยรบกวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ข้อ 
2.4.3 มีปัจจัยรบกวนทุกข้อ 
 
การเชื่อมต่อกับระบบ HIS ของโรงพยาบาล  
2.5.1 มีทั้งระบบ LAN และ WIFI 
2.5.2 มีระบบ    LAN หรือ WIFI 
2.5.3 ไม่มีระบบ LAN หรือ WIFI หรือใช้การเชื่อมต่อระบบ
อ่ืนๆ 
 

ความสามารถในการอ่าน Barcode แบบ 1 มิติ และ 2 มิติ 
ใน สายรัดข้อมือ(Wristband) ของผู้ป่วย 
2.6.1 สามารถอ่าน barcode ได้ทุกรูปแบบ 
2.6.2 สามารถอ่าน barcode ได้รูปแบบเดียว 
2.6.3 ไม่สามารถอ่าน barcode ได ้
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณา (ต่อ) 
หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance) 

1. ด้านราคา : น้ าหนัก 20 
2. ด้านประสิทธิภาพ: น้ าหนัก 80 

ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

น้ าหนัก 

2. 
 
 
2.7 

 
 
 
 
 
 
 
2.8 

 
 

 
 

 
 

2.9 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์คณุภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
 
ความสะดวกต่อการใช้งาน 
1. กะทัดรัด หรือ มีน้ าหนักเบา สะดวกต่อการพกพา 
2. ความเร็วในการอ่าน Barcode  
3. ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เช่น มีระบบ eject strip 
2.7.1 สามารถท าได้ทุกข้อ  
2.7.2 สามารถท าได้ 1 – 2 ข้อ 

  2.7.3 ไม่สามารถท าได้ 
 
น้ ายาควบคุมคุณภาพและน้ ายาทดสอบ Linearity 
2.6.1 มีน้ ายาที่จ าเพาะกับเครื่องมือโดยตรง 
2.6.2 ไม่มีน้ ายาที่จ าเพาะกับเครื่องมือโดยตรงแต่สามารถ 
         จัดหาน้ ายาจากแหล่งอื่นทดแทนได้ 
2.4.3 ไม่มีน้ ายาทดแทนจากแหล่งอื่นหรือ 
         ไม่สามารถจัดหาได้ 
 
บริการหลังการขาย 
2.7.1 ความพร้อมในการจัดหาและการจัดส่งสินค้า 
     2.7.1.1 จัดส่งสินค้าได้ตามก าหนด 
                 และจัดส่งไม่เกิน 2 lot/ป ี
     2.7.1.2 จัดส่งสินค้าได้ตามก าหนด  
                 และจัดส่งมากกว่า 2 lot/ป ี
      2.7.1.3 จัดส่งสินค้าไม่ได้ตามก าหนด 
                  และจัดส่งมากกว่า 2 lot/ป ี
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณา (ต่อ) 
หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance) 

1. ด้านราคา : น้ าหนัก 20 
2. ด้านประสิทธิภาพ: น้ าหนัก 80 

ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

น้ าหนัก 

2. 
 
 
2.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
 
บริการหลังการขาย (ต่อ) 
2.7.2 โปรแกรมจัดการข้อมูล 
         (Data management system) 
1. การตั้งค่า, จัดการเครื่องมือ และการใช้งานเครื่องมือ 
2. การตั้งค่าและจัดการน้ ายาทดสอบและน้ ายาควบคุม
คุณภาพ 
3. การตั้งค่าก าหนดการทดสอบน้ ายาควบคุมคุณภาพ 
4. แสดงสถานะของการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของแต่
ละเครื่องมือ 
5. ตั้งค่าและจัดการผู้ใช้งาน 
6. ดึงข้อมูลผลการทดสอบเป็นไฟล์ Excel  
7. โปรแกรมบริหารจัดการและระบบเครือข่ายที่ใช้งาน
ร่วมกับเครื่องตรวจวัดระดับน้ าตาล สามารถเชื่อมต่อรับ - 
ส่ง ข้อมูลจากเครื่อง POCT อ่ืนๆได้ เช่น เครื่องตรวจวัดการ
แข็งตัวของเลือด (PT,INR),เครื่องตรวจ Cardiac Maker 
หรือ เครื่องตรวจ Blood gas เป็นต้น 
   2.7.2.1 มี DMS ที่สามารถตั้งค่าได้ตามผู้ใช้งานต้องการ  
               ทุกข้อข้างต้น 
   2.7.2.2 มี DMS ที่ตั้งค่าได้ 3 – 5 ข้อ 
   2.7.2.3 มี DMS ที่ตั้งค่าได้ < 3 ข้อ 
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